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This Operating Manual complies with these standards:

IEC 60079, IEC 82079, ANSI Z535.6

Diese Bedienungsanleitung erfillt die Anforderungen der folgenden Normen:
IEC 60079, IEC 82079, ANSI Z535.6
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ENGLISH
)>READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS

PROTECT YOUR LIFE AND READ THE OPERATING MANUAL
This Operating Manual is part of the device IS-DC540.1. This Operating Manual provides
important information for safe use of the device.
» Before using the device, read this Operating Manual carefully and pay particular attention to
the “Safety” section and the warnings highlighted with the warning symbol.
» Make sure you have access to this Operating Manual when you need it. You can find the
current Operating Manual at www.isaf bil load:
» Follow all instructions given on the device and on the packaging.
» Follow local safety regulations.

YINTENDED USE

The IS-DC540.1 is a desktop charger for charging the i.safe MOBILE 1S540.x and its battery.
Only use the device as described in this Operating Manual. Any other use is considered
improper and can lead to death, severe injuries and damage to the device.

The manufacturer i.safe MOBILE GmbH does not assume any liability for damage caused
by improper use. The warranty expires in the event of improper use.

com/en/: /d
pport,

WARRANTY
You can find the warranty conditions at www.isaf bile.com/en/: t/service

PP

EU DECLARATION OF CONFORMITY
You will find the EU declaration of conformity at the end of this Operating Manual or at

www.isaf bile.com/en/ /d load

) DEVICE OVERVIEW

pport
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1)  USBINTERFACE: Connection for the i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C Cable.
2) CHARGING SLOT BATTERY

3) CHARGING SLOT IS540.X

4) STATUS LED IS540.X : Display for charging status of 1S540.x.

5)  STATUS LED BATTERY: Display for charging status of battery.

CHARGING STATUS

The colors of the status LED on the desktop charger have the following meaning:
» RED: Charging mode

» GREEN: Standby or end of charging

) SAFETY

Read the “Safety” section of this Operating Manual carefully before using the device. If you
do not follow these instructions or do not understand them, this could lead to death, severe
injuries and damage to the device.

USER

Only trained users who are qualified in the use of Ex devices in explosion hazardous areas and
who have read and understood this Operating Manual may use this device.

EX-RELEVANT SAFETY REGUALTIONS

» Only use the device outside of explosion hazardous areas.

» Only charge the 1S540.x and its battery.

» Only use the i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C Cable supplied.

» Only charge at ambient temperatures between 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F).

FURTHER SAFETY ADVICES

» Use the desktop charger under dry indoor conditions only.

» Do not use the desktop charger near any flammable or explosive substances.

» Do not use the desktop charger in environments with much dust, humidity, or excessively
high or low temperatures.

» Do not expose the desktop charger to strong magnetic fields, such as are emitted from
induction ovens or microwave ovens.

) SCOPE OF DELIVERY

Your device packaging contains the following:
> 1x1S-DC540.1

) 1 x Operating Manual

> 1xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C Cable
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) CHARGING

DANGER

Improper use can result in death or severe injuries! Only use the device outside of explosion
hazardous areas.
» Connect the i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C Cable to the power supply unit.
» Connect the i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C Cable to the USB interface of the

desktop charger.
» Connect the power supply unit to the power socket.
» Put the 1S540.x or the battery into the corresponding charging slot of the desktop charger.
The respective status LED on the desktop charger changes from green to red.
When the 1S540.x or battery is charged, the respective status LED on the
desktop charger changes from red to green.
On the 1S540.x, the status LED on the display shows the charging status.

NOTICE
Charging the 1S540.x and battery at the same time extends the charging time.

) POSSIBLE DEVICE PROBLEMS

You can find information on possible device problems and how to rectify them at
www.isafe-mobile.com/en/support/service under the menu item “FAQ".

If you have any further questions, please contact the i.safe MOBILE GmbH repair service at
www.isafe-mobile.com/en/support/service

> MAINTENANCE/REPAIR

The device itself has no serviceable parts.

WARNING
Incorrect repairs present a risk of explosion or fire, which can result in death or severe injuries!
Do not open the device or carry out any repairs yourself.
» Contact the i.safe MOBILE GmbH repair service at
www.isaf bile.com/en/support/service if the device is not working normally, if the
device needs to be repaired or if a replacement part is required.

RETURN SHIPMENT

Contact the i.safe MOBILE GmbH repair service at
www.isafi bile.com/en/support/service

) DISTRIBUTION PARTNER

You can find the specialist distribution partner responsible for your country at
www.isafe-mobile.com/en/contact
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) CLEANING

NOTICE

Incorrect cleaning can cause damage to the device. Please note the following when cleaning:
» Disconnect the device from the power socket before cleaning.

» Remove the 1S540.x or battery from the desktop charger.

» Do not use chemical agents for cleaning.

» Clean the device and the power supply unit with a soft, moistened antistatic cloth.

) STORAGE

NOTICE

Incorrect storage can cause damage to the device. Store the device at a humidity of 10 % to
60 % at the following ambient temperatures:

)» Up to one month:-20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F)

» Up to 3 months: -10 °C to +35 °C (+14 °F to +95 °F)

» Over 3 months:-10 °C to +25 °C (+14 °F to +77 °F)

) RECYCLING

NOTICE
Incorrect disposal of electronic products, batteries and packaging material puts the
environment at risk. Please note the following when disposing of items:
» DO NOT throw away batteries with household waste.
» Always dispose electronic products, batteries and packaging material at the appro-
priate collection points. This way, you prevent uncontrolled waste disposal and promote the
recycling of material resources.
You can obtain further information from regional waste disposal companies, state
authorities or the i.safe MOBILE GmbH service centre responsible for your country or region
at www.isaf bile.com/en/ t/service

) TRADEMARKS

i.safe MOBILE GmbH and the i.safe MOBILE GmbH logo are registered trademarks of the
i.safe MOBILE GmbH. All other trademarks and copyrights are the properties of their
respective owners.

Gsafe MOBILE

7



DEUTSCH
> ANWEISUNGEN LESEN UND VERSTEHEN

SCHUTZEN SIE IHR LEBEN UND LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Geréts 1S-DC540.1. Die Bedienungsanleitung liefert

wichtige Informationen fiir eine sichere Verwendung des Geréts.

» Lesen Sie vor der Verwendung des Geréts diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und
beachten Sie insbesondere den Abschnitt ,Sicherheit” und die mit dem Warnsymbol hervor-
gehobenen Warnhinweise.

» Sorgen Sie dafir, dass Sie bei Bedarf Zugriff auf diese Bedienungsanleitung haben. Die aktuel-
le Bedienungsanleitung finden Sie unter www.isaf bile.com/de/ t/d load

» Beachten Sie alle Anweisungen auf dem Gerét und auf der Verpackung.

» Befolgen Sie die 6rtlichen Sicherheitsvorschriften.

) BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das IS-DC540.1 ist ein Ladegerat zum Laden des i.safe MOBILE 1S540.x und dessen Batterie.
Verwenden Sie das Geréat nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaf und kann zu Tod, schweren Verletzungen
und Schaden am Gerat fiihren.

Der Hersteller i.safe MOBILE GmbH Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch

nicht bestimmungsgemaBe Verwendung entstanden sind. Die Garantie erlischt bei nicht
bestimmungsgemafer Verwendung.

PP

GARANTIE
Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.isafe-mobile.com/de/support/service

EU-KONFORMITATSERKLARUNG
Die EU-Konformitétserklarung finden Sie am Ende dieser Anleitung oder unter

isaf bil Ide/ d load
WWW. com, pport

) GERATEUBERSICHT

@safe MOBILE



1)  USB-SCHNITTSTELLE: Anschluss fiir das i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel.
2) LADESCHACHT BATTERIE

3) LADESCHACHTIS540.X

4) STATUS-LED IS540.X : Anzeige fiir Ladestatus 1S540.x .

5)  STATUS-LED BATTERIE: Anzeige fiir Ladestatus der Batterie.

LADESTATUS

Die Farben der Status-LED am Ladegerét haben folgenden Bedeutung:
> ROT: Ladebetrieb

» GRUN: Standby oder Ladeende

)>SICHERHEIT

Lesen Sie vor der Verwendung des Gerédts den Abschnitt ,Sicherheit” in dieser Bedienungs-
anleitung sorgféltig durch. Wenn Sie die Sicherheitshinweise nicht beachten oder nicht
verstehen, kann dies zu Tod, schweren Verletzungen und Schaden am Gerét fiihren.

BENUTZER

Nur geschulte Benutzer, die fur den Einsatz von Ex-Gerédten in explosionsgefahrdeten
Bereichen qualifiziert sind und diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben,
durfen dieses Gerat benutzen.

EX-RELEVANTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

» Verwenden Sie das Gerat nur auBerhalb von explosionsgeféhrdeten Bereichen.

» Laden Sie ausschlieBlich das 1S540.x und dessen Batterie.

» Verwenden Sie zum Laden ausschlieB8lich das mitgelieferte i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-
Kabel.

» Laden Sie nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F).

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

» Benutzen Sie das Ladegerat nur in trockenen Innenraumen.

» Benutzen Sie das Ladegerat nicht in der Ndhe von brennbaren oder explosiven Substanzen.

» Benutzen Sie das Ladegerét nicht in feuchter, staubiger oder zu warmer oder zu kalter
Umgebung.

» Setzen Sie das Ladegerdt nicht starken elektrischen Magnetfeldern aus, wie sie z. B. von
Induktionsherden oder Mikrowellenfen ausgehen.

YLIEFERUMFANG

Die Verpackung lhres Geréts enthalt Folgendes:
> 1x15-DC540.1

) 1 x Bedienungsanleitung

) 1 xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel

@safe MOBILE



) LADEN

GEFAHR
Durch falsche Verwendung besteht Gefahr von Tod und schweren Verletzungen! Verwenden
Sie das Gerat nur auBBerhalb von explosionsgefahrdeten Bereichen.
» Verbinden Sie das i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel mit dem Netzteil.

» SchlieBen Sie das i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel an die USB-Schnittstelle des Ladege-
rdtsan.

» Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
» Stellen Sie das 1S540.x oder die Batterie in den entsprechenden Ladeschacht
des Ladegerats.

Die jeweilige Status-LED am Ladegerdt wechselt von griin zu rot.

Wenn das 1S540.x oder die Batterie geladen ist, wechselt die jeweilige Status-LED am Lade-
gerdtvon rot zu griin.

Am 1S540.x zeigt die Status-LED am Display den Ladestatus an.

HINWEIS
Das gleichzeitige Laden von 1S540.x und Batterie verldngert die Ladezeit.

)Y MOGLICHE GERATEPROBLEME
Informationen zu méglichen Gerateproblemen und deren Behebung finden Sie unter
www.isaf bile.com/de/support/service unter dem Mentipunkt ,FAQ".

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an den Reparaturservice von i.safe MOBILE GmbH
unter www.isaf bile.com/de/support/service

>WARTUNG/REPARATUR

Das Gerét selbst besitzt keine zu wartenden Teile.

WARNUNG
Durch falsche Reparaturen besteht Explosions- oder Feuergefahr mit der Folge von schweren
Verletzungen! Offnen Sie das Geréat nicht und fiihren Sie keine Reparaturen selbst durch.
» Wenden Sie sich an den Reparaturservice von i.safe MOBILE GmbH unter
www.isafi bile.com/de/support/service wenn das Gerat nicht wie gewohnt
funktioniert, das Gerat einer Reparatur bedarf, oder es ein Ersatzteil benétigt.

RUCKVERSAND
Wenden Sie sich an den Reparaturservice von i.safe MOBILE GmbH unter

www.isafe-mobile.com/de/support/service

) VERTRIEBSPARTNER

Den fiir Ihr Land zustéandigen Vertriebspartner finden Sie unter
www.isaf bil P

com/de/k t
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)REINIGUNG

ACHTUNG

Durch falsche Reinigung, kdnnen Sie das Gerat beschéddigen.

Beachten Sie beim Reinigen Folgendes:

» Trennen Sie das Geréat vor der Reinigung von der Steckdose.

» Entnehmen Sie das 1S540.x oder die Batterie aus dem Ladegerét.

» Benutzen Sie keine chemischen Mittel zum Reinigen.

» Reinigen Sie das Gerat und das Netzteil mit einem weichen, angefeuchteten antistatischen
Stofftuch.

> LAGERUNG

ACHTUNG

Durch falsche Lagerung, kénnen Sie das Gerdt beschadigen. Lagern Sie das Gerét bei einer
Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 60 % bei folgenden Umgebungstemperaturen:

) Bis zu einem Monat: -20 °C bis +45 °C (-4 °F bis +113 °F)
) Bis zu 3 Monaten: -10 °C bis +35 °C (+14 °F bis +95 °F)
» Uber 3 Monate: -10 °C bis +25 °C (+14 °F bis +77 °F)

) WIEDERVERWERTUNG

ACHTUNG

Durch falsche Entsorgung von elektronischen Produkten, Batterien und Ver-

packungsmaterial geféhrden Sie die Umwelt. Beachten Sie bei der Entsorgung E

Folgendes:

» Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmiill. —

» Entsorgen Sie elektronische Produkte, Batterien und Verpackungsmaterial stets bei den
entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Millbeseitigung vor und
fordern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Beh6rden

oder dem fiir Ihr Land oder lhre Region zustandigen i.safe MOBILE GmbH Service-Center

unter www.isafi bile.com/de/support/service

> MARKEN

i.safe MOBILE GmbH und das i.safe MOBILE GmbH Logo sind eingetragene Marken der
i.safe MOBILE GmbH.

Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

@safe MOBILE 11



CESKY
) PRECTETE SI POKYNY A POROZUMEJTE JIM

CHRANTE SVUJ ZIVOT A PRECTETE SI NAVOD K OBSLUZE

Tento Navod k obsluze je soucésti zafizeni IS-DC540.1. Navod k obsluze

obsahuje dulezité informace o bezpecném pouziti zafizeni.

» Pred pouzitim zafizeni si peclivé prectéte tento Navod k obsluze a zvlastni pozornost
vénujte ¢asti ,Bezpecnost” a varovanim, ktera jsou zvyraznéna varovnym symbolem.

» Ujistéte se, Ze mate tento Navod k obsluze k dispozici pro pfipad potteby. Aktualni Navod k
obsluze najdete na webu www.isaf bile.com/en/support/d load

» Postupujte podle viech pokynii na zafizeni a na obalu.

» Dodrzujte mistni bezpeénostni pravidla.

) ZAMYSLENE POUZITI

1S-DC540.1 je stolni nabijecka pro nabijeni i.safe MOBILE 1S540.x a jeho baterie.

Zaftizeni pouzivejte pouze zplsobem, ktery je popsan v tomto Navodu k obsluze. Jakékoliv
jiné poutziti je nepfipustné a miize vést k smrtelnému trazu, vaznym poranénim a poskozeni
zafizeni.

Vyrobce i.safe MOBILE GmbH nepiebird Zddnou odpovédnost za skody zplisobené
nespravnym pouzitim. V pfipadé nespravného pouziti propada zaruka.

ZARUKA
Zarucni podminky najdete na webu www.isafe-mobile.com/en/support/service

EU PROHLASENI O SHODE

Prohlaseni o shodé EU najdete na konci tohoto Navodu k obsluze nebo na webu
www.isaf hil P Id load.

) PREHLED ZARIZENI

com/

pport/
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1> ROZHRANI USB: Pripojeni pro Kabel USB-C i.safe PROTECTOR 2.0.
2) NABIJECI POZICE PRO BATERII

3) NABIJECI POZICE PRO 15S540.X

4) KONTROLKA STAVU 1S540.X: Displej stavu nabijeni 1S540.x.

5) KONTROLKA STAVU BATERIE: Displej stavu nabijeni baterie.

STAV NABIJENI

Barvy kontrolek stavu na stolni nabijecce maji nasledujici vyznam:
» CERVENA: ReZim nabijeni

) Zelena: Pohotovostni rezim nebo konec nabijeni

)BEZPECNOST

Pred pouzitim tohoto zafizeni si peclivé prectéte cast ,Bezpecnost”. Pokud nebudete dodrzo-
vat tyto pokyny nebo jim nerozumite, mize to vést k smrtelnému drazu, vaznym poranénim
a poskozeni zafizeni.

UZIVATEL
Toto zafizeni mohou pouzivat jen osoby, které jsou kvalifikované pro praci se zafizenimi Ex v
prostiedi s nebezpecim vybuchu, a které si precetly a pochopily tento Navod k obsluze.

BEZPECNOSTNIi PREDPISY PRO VYBUSNE PROSTREDI

» Zatizeni pouzivejte mimo oblasti s nebezpecim vybuchu.

» Nabijejte pouze 1S540.x a baterii zafizeni.

» Pouzivejte pouze dodany Kabel USB-C i.safe PROTECTOR 2.0

» Nabijejte pouze pfi okolni teploté 0 °C az +45 °C (+32 °F az +113 °F).

DALSIiRADY TYKAJICi SE BEZPECNOSTI

» Pouzivejte nabijecku pouze ve vnitinich suchych prostorach.

» Nepouzivejte nabijecku pobliz hotlavych nebo vybusnych latek.

» Stolni nabijecku nepouzivejte v prostiedich, kde je hodné prachu, vihkosti nebo mimoradné
vysoké nebo nizké teploty.

» Stolni nabijecku nevystavuijte silnym magnetickym polim, jako jsou napfiklad pole vyzafovana
indukénimi sporaky nebo mikrovinnymi troubami.

) ROZSAH DODAVKY

Baleni vaseho zatizeni obsahuje néasledujici:
> 1x15-DC540.1

» 1x Operating Manual

) 1 x Kabel USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0

@safe MOBILE
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> NABIJENI

NEBEZPECI
Nespravné pouziti mlize vyustit ve smrtelny traz nebo vazna poranéni! Zafizeni pouzivejte
mimo oblasti s nebezpecim vybuchu.
» Kabel USB-C i.safe PROTECTOR 2.0 pfipojte jednotce ménic¢ napéti.
» Kabel USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0 pfipojte k USB rozhrani stolni nabijecky.
» Pfipojte jednotku méni¢ napéti do zasuvky napajeni.
» VloZte 1S540.x nebo baterii do pfislusné pozice nabijeni stolni nabijecky.
Pfislusné kontrolka nabijeni zméni svou barvu ze zelené na cervenou.
Kdyz se nabiji 1S540.x nebo baterie, pfislusna kontrolka zméni svou barvu ze zelené na cer-
venou.
Na 1S540.x zobrazuje stav nabijeni kontrolka stavu.

POZNAMKA
Soucasné nabijeni 1S540.x a baterie prodluzuje dobu nabijeni.

) MOZNE PROBLEMY SE ZARIZENIM

Informace o moznych problémech se zafizenim a jak je vyfesit najdete na webu
www.isafe-mobile.com/en/support/service v nabidce ,FAQ".

Pokud mate dalsi otazky, kontaktujte servisni oddéleni spole¢nostii.safe MOBILE GmbH na
webu www.isafe-mobile.com/en/support/service

)YUDRZBA A OPRAVY

Zaftizeni neobsahuje zadné soucasti, které by uzivatel mohl opravit svépomoci.

VAROVANI
Nespravné opravy predstavuji nebezpeci vybuchu nebo pozaru, které mohou vést k smr-
telnému trazu nebo vaznym poranénim! Zafizeni neotevirejte, ani sami neprovadéjte zadné
opravy.
» Pokud zafizeni nefunguje normalné, nebo pokud potiebujete opravu ¢i ndhradni dil,
kontaktujte servisni oddéleni spole¢nostii.safe MOBILE GmbH na webu
www.isaf bile.com/en/support/service

VRACENI ZASILKY

Kontaktujte servisni oddéleni spole¢nostii.safe MOBILE GmbH na webu
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) MALOOBCHODNI PARTNER

Maloobchodniho partnera, ktery je zodpovédny za vasi zemi, najdete na webu
www.isafe-mobile.com/en/contact

14 @safe MOBILE



> CISTENI

POZNAMKA

Nespravné ¢isténi mize zplsobit selhani zafizeni. Pi ¢isténi nezapomenite na nasledujici:
» Pred cisténim, odpojte zafizeni od zasuvky napajeni.

» 1S540.x nebo baterii vyjméte ze stolni nabijecky.

» Necistéte chemickymi prostfedky.

» Zatizeni a napajeci zdroj ocistéte mékkym, navlhéenym antistatickym hadfikem.

) SKLADOVANI

POZNAMKA

Nespravné skladovani muze zptsobit selhani zafizeni. Skladujte zatizeni pfi vihkosti 10 % az
60 % pfi nasledujicich teplotach okoli:

) Az jeden mésic:-20 °Caz +45 °C (-4 °F az +113 °F)

» Az 3 mésice:-10 °Caz +35 °C (+14 °F az +95 °F)

) Vice nez 3 mésice: -10 °Caz +25 °C (+14 °F az +77 °F)

Y RECYKLACE

POZNAMKA

Nespravna likvidace elektronickych vyrobkd, baterii a oball ohrozuje Zivotni

prostiedi. E

Pfi likvidaci nezapomente na nasledujici:

» Baterie NEODHAZUJTE do doméciho odpadu. —

» Elektronické vyrobky, baterie a obaly vzdy likvidujte v pfislusnych sbérnych centrech. Timto
zplsobem zabrénite nekontrolované likvidaci odpadti a podpofite recyklaci materiald.

Dalsiinformace o spole¢nostech, které likviduji odpad, statnich organech nebo servisnich

strediscich spole¢nosti i.safe MOBILE GmbH, které jsou zodpovédné za vasi zemi nebo

oblast, najdete na webu www.isaf bile.com/en/support/service

) OBCHODNI ZNACKY

Nézev i.safe MOBILE GmbH a logo i.safe MOBILE GmbH jsou ochranné znamky spole¢nosti
i.safe MOBILE GmbH.

Vsechny ostatni ochranné znamky a prava k dusevnimu vlastnictvi jsou majetkem
pfislusného drzitele.

Gsafe MOBILE 15



DANISH
)LAS OG FORSTA VEJLEDNINGEN.

BESKYTDITEGET LIV, OG LAS BETJENINGSVEJLEDNINGEN

Denne betjeningsvejledning er en del af enheden 1S-DC540.1. Betjeningsvejledningen

indeholder vigtige oplysninger om sikker brug af enheden.

» For du bruger enheden, skal du lese betjeningsvejledningen omhyggeligt og
vaere sarlig opmaerksom pé afsnittet ,Sikkerhed” og de markerede advarsler med
advarselssymbolet.

» Serg for, at du har adgang til denne betjeningsvejledning, nér du har brug for den.
Du kan finde den aktuelle betjeningsvejledning pa

isaf bile com/en/. +/d,
www. com/ pport

» Folg alle instruktioner pa enheden og pa emballagen.
» Overhold lokale sikkerhedsregler.

)>TILSIGTET BRUG
1S-DC540.1 er en bordoplader til opladning af i.safe MOBILE 1S540.x og dens batteri.

Anvend udelukkende enheden som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden
brug anses som forkert brug og kan medfere dedsfald, alvorlige kvaestelser og beskadigelse
af enheden.

Producenten i.safe MOBILE GmbH patager sig intet ansvar for skader forarsaget af forkert
anvendelse. Garantien er ugyldig i tilfaelde af forkert anvendelse.

GARANTI

Du kan finde garantibestemmelserne pa www.isafe-mobile.com/en/support/service

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Du kan finde EU-overensstemmelseserklaringen til sidst i denne betjeningsvejledning eller
pa www.isaf bil. Id

com/en/. t load
YENHEDSOVERSIGT

PP
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1) USB-GRANSEFLADE: Tilslutning for i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel.
2) OPLADERABNING TIL BATTERI

3) OPLADERABNING TIL1S540.X

4) STATUS-LED 1S540.X: Display til ladestatus for 1S540.x.

5)  STATUS-LED FOR BATTERI: Display til ladestatus for batteri.

LADESTATUS

Farverne pa status-LED’en pa bordopladeren betyder folgende:
> R@D: Opladetilstand

> GR@N: Standby eller afsluttet opladning

) SIKKERHED

Lees afsnittet ,Sikkerhed” i denne betjeningsvejledning omhyggeligt, for du tager enheden i
brug. Hvis du ikke felger denne vejledning eller ikke forstar dem, kan det medfgre dodsfald,
alvorlige kvaestelser og beskadigelse af enheden.

BRUGER
Kun uddannede brugere, der er kvalificeret til brug af Ex-enheder i omrader med eksplosionsfare,
og som har laest og forstaet denne betjeningsvejledning, ma anvende enheden.

EX-RELEVANTE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

» Anvend kun enheden uden for omrader med eksplosionsfare.

» Oplad kun 1S540.xo0g tilherende batteri.

» Brug kun det medfelgende i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel.

» Oplad kun ved en omgivende temperatur pa mellem 0 °C og +45 °C (+32 °F og +113 °F).

YDERLIGERE SIKKERHEDSRAD

» Brug kun opladereni torre, indenders rum.

» Undlad at bruge bordopladeren i naerheden af breendbare eller eksplosive stoffer.

» Undlad at bruge bordopladeren i miljger meget meget stov, fugt eller med meget hgje eller
meget lave temperaturer.

» Undlad at udsatte bordopladeren for steerke magnetfelter, som f.eks. fra induktionsovne eller
mikrobglgeovne.

YLEVERANCENS OMFANG

Din pakke med enheden indeholder fglgende:
> 1x15-DC540.1

» 1 x Operating Manual

) 1 xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel
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)YOPLADNING

FARE
Forkert brug kan medfere dedsfald eller alvorlige kvaestelser! Anvend kun enheden uden for
omrader med eksplosionsfare.
» Sluti.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel til stremforsyningen.
» Slut i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel til opladerens USB-graenseflade.
» Slut stremforsyningen til stikkontakten.
» Saet 1S540.x eller batteriet i den tilherende abning i bordopladeren.
Den respektive status-LED pa bordopladeren skifter fra gren til red.

Nar 1S540.x eller batteriet oplades, skifter den respektive status-LED pa bordopladeren fra
red til gron.

P4 1S540.x viser status-LED’en pa displayet ladestatus.

BEMARK
Samtidig opladning af 1IS540.x og batteri forlaenger opladetiden.

) MULIGE ENHEDSPROBLEMER

Du kan finde oplysninger om mulige enhedsproblemer, og hvordan du retter dem pa
www.isafe-mobile.com/en/support/service under menupunktet ,FAQ".

Hvis du har yderligere spargsmal, bedes du kontakte i.safe MOBILE GmbH's reparationsser-
vice pa www.isafe-mobile.com/en/support/service

) VEDLIGEHOLDELSE / REPARATION

Selve enheden har ingen dele, der skal vedligeholdes.

ADVARSEL
Forkert reparation udger en risiko for eksplosion eller brand, som kan resultere i dedsfald eller
alvorlige kvaestelser! Undlad at abne enheden eller selv udfgre reparationer.
» Kontakt i.safe MOBILE GmbH’s reparationsservice pa
www.isaf bile.com/en/support/service hvis enheden ikke fungerer normalt, hvis enhe-
den skal repareres, eller der er behov for en erstatningsdel.

RETURFORSENDELSE

Kontakt i.safe MOBILE GmbH'’s reparationsservice pa
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) DETAILPARTNER

Du kan finde den specialiserede detailpartner med ansvar for dit land pa
www.isafe-mobile.com/en/contact
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YRENG@RING

BEMARK

Forkert rengering kan beskadige enheden. Bemaerk folgende ved rengering:
» Kobl enheden fra stikkontakten, for den rengeores.

» Fjern 1S540.x eller batteriet fra bordopladeren.

» Undlad at bruge kemikalier til renggring.

» Renger enheden og stremforsyningen med en blad, fugtet antistatisk klud.

) OPBEVARING

BEMARK

Forkert opbevaring kan beskadige enheden. Opbevar enheden ved en fugtighedsgrad pa
10 % til 60 % ved folgende omgivelsestemperaturer:

) Op til én maned: -20 °C til +45 °C (-4 °F til +113 °F)
) Op til 3 méneder:-10 °C til +35 °C (+14 °F til +95 °F)
» Over 3 maneder:-10 °C til +25 °C (+14 °F til +77 °F)

)>GENANVENDELSE

BEMARK

Forkert bortskaffelse af elektroniske produkter, batterier og emballagemateriale
udger en miljerisiko. Bemaerk falgende ved bortskaffelse: E
» UNDLAD at kassere batterier sammen med husholdningsaffald.
» Bortskaf altid elektroniske produkter, batterier og emballagemateriale pa de udpe-
gede indsamlingssteder. P4 den made forhindrer du ukontrolleret bortskaffelse og fremmer
genbrug af materialer.

Du kan fa yderligere oplysninger fra regionale renovationsselskaber, myndigheder eller hos
en i.safe MOBILE GmbH Service Centre-repraesentant med ansvar for dit land eller din region
pa www.isafe-mobile.com/en/support/service

)>VAREMARKER

i.safe MOBILE GmbH og i.safe MOBILE GmbH-logoet er varemaerker tilhgren-
de i.safe MOBILE GmbH.

Alle andre varemaerker og copyrights tilhgrer disses respektive ejere.
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ESPANOL
) LEAY COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES

PROTEJA SU VIDA Y LEA EL MANUAL DE OPERACION

Este Manual de operacién forma parte del dispositivo 1IS-DC540.1. El Manual de operacién

proporciona informacién importante para un uso seguro del dispositivo.

» Antes de utilizar el dispositivo, lea este Manual de operacion detenidamente y preste especial
atencion al apartado «Seguridad» y a las advertencias resaltadas con el simbolo correspon-
diente.

» Asegurese de tener acceso a este Manual de operacion siempre que lo necesite. Encontrara el
Manual de operacién actual en www.isaf bile.com/en/support/d load

» Siga todas las instrucciones indicadas en el dispositivo y en el embalaje.

» Siga las normas de seguridad locales.

>USO PREVISTO

El1S-DC540.1 es un cargador de sobremesa para cargar el i.safe MOBILE 1S540.x y su bateria.
Utilice el dispositivo solo como se describe en este Manual de operacién. Cualquier otro
uso se considera inadecuado y puede provocar la muerte, lesiones graves y dafnos en el
dispositivo.

El fabricante i.safe MOBILE GmbH no asume ninguna responsabilidad por los dafos causa-
dos por un uso inadecuado. La garantia queda invalidada en caso de uso inadecuado.
GARANTIA

Puede encontrar las condiciones de la garantia en
www.isafe-mobile.com/en/support/service

DECLARACION DE CONFORMIDAD UE

Pueden encontrar la declaracién de conformidad UE al final de este Manual de operacién

o en www.isafe-mobile.com/en/support/downloads

) DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO
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1) INTERFAZ USB: Conexién para el Cable USB-C i.safe PROTECTOR 2.0.

2) RANURA DE CARGA DE LA BATERIA

3) RANURA DE CARGA DEL 1S540.x

4) LEDDEESTADO DEL IS540.x: Visualizacion del estado de carga del 1S540.x.

5) LEDDEESTADO DE LA BATERIA: Visualizacion del estado de carga de la bateria.

ESTADO DE LA CARGA

Los colores del LED de estado del cargador de sobremesa tienen el siguiente significado:
» ROJO: Modo de carga

> VERDE: En espera o fin de carga

) SEGURIDAD

Lea detenidamente el apartado «Seguridad» de este Manual de operacién antes de utilizar el
dispositivo. Si no sigue estas instrucciones o no las entiende, corre peligro de muerte, lesiones
graves y dafios en el dispositivo.

USUARIO

Este dispositivo solo puede ser utilizado por usuarios cualificados en el uso de dispositivos
Ex en éreas afectadas por peligro de explosion y que hayan leido y entendido este Manual de
operacion.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD RELEVANTES PARA LAS ZONAS CON RIESGO DE
EXPLOSION

» Utilice el dispositivo solo fuera de las areas afectadas por peligro de explosion.

» Cargue Unicamente el IS540.x y su bateria.

» Utilice inicamente el Cable USB-C i.safe PROTECTOR 2.0 suministrado.

» Cargue solo a temperaturas ambiente entre 0 °Cy +45 °C (+32 °F y +113 °F).

OTROS CONSEJOS DE SEGURIDAD

» Utilice el cargador de sobremesa tinicamente en condiciones de interior secas.

» No cargue el cargador de sobremesa cerca de sustancias inflamables o explosivas.

» No utilice el cargador de sobremesa en entornos con mucho polvo, humedad o temperaturas
excesivamente altas o bajas.

» No exponga el cargador de sobremesa a campos magnéticos potentes, como los que emiten
los hornos o los microondas.

) ALCANCE DEL SUMINISTRO

El paquete del dispositivo contiene lo siguiente:
> 1x15-DC540.1

> 1xManual de operacion

) 1 x Cable USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0
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) CARGA

PELIGRO

El uso inadecuado puede provocar la muerte o lesiones graves! Utilice el dispositivo fuera de
las zonas con riesgo de explosion.
» Conecte el Cable USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0 a la fuente de alimentacion.
» Conecte el Cable USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0 al cargador de sobremesa.
» Conecte la fuente de alimentacion a la toma de corriente.
» Coloque el 1IS540.x o la bateria en la ranura de carga correspondiente

del cargador de sobremesa.

EI LED de estado correspondiente del cargador de sobremesa cambia de verde a rojo.

Cuando el 1S540.x o la bateria estan cargados, el LED de estado correspondiente del cargador
de sobremesa cambia de rojo a verde.

En el 1S540.x, el LED de estado de la pantalla muestra el estado de carga.

AVISO
Cargar el 1IS540.x y la bateria al mismo tiempo prolonga el tiempo de carga.

) POSIBLES PROBLEMAS DEL DISPOSITIVO

Encontrara informacion sobre posibles problemas del dispositivo y cémo solucionarlos en
www.isafe-mobile.com/en/support/service en la opcién de ment «<FAQ».

Si tiene mas preguntas, pdngase en contacto con el servicio de reparacion de

i.safe MOBILE GmbH en www.isaf bile.com/en/support/service

> MANTENIMIENTO / REPARACION

El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario.

ADVERTENCIA
Las reparaciones incorrectas suponen un riesgo de explosion o incendio que puede provocar
la muerte o lesiones graves. No abra el dispositivo ni realice ninguna reparacién usted mismo.
» Péngase en contacto con el servicio de reparacion de i.safe MOBILE GmbH en
www.isaf bile.com/en/support/service si el dispositivo no funciona con normalidad,
si hay que repararlo o si se necesita una pieza de recambio.

ENViO DE DEVOLUCION
Péngase en contacto con el servicio de reparacion de i.safe MOBILE GmbH en

www.isafi bil pport/service

) DISTRIBUIDORES

Puede encontrar el distribuidor especializado responsable de su pais en
www.isafe-mobile.com/en/contact

com/en/:
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) LIMPIEZA

AVISO

Una limpieza incorrecta puede danar el dispositivo. Tenga en cuenta lo siguiente
cuando limpie el dispositivo:

» Desconecte el dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.

» Retire el 1IS540.x o la bateria del cargador de sobremesa.

» No utilice agentes quimicos para la limpieza.

» Limpia el dispositivo y la fuente de alimentacién con un pano suave, hiumedo y antiestatico.

) ALMACENAMIENTO

AVISO

Guarde el dispositivo en un sitio con una humedad del 10 % al 60 % a las siguientes tempera-
turas ambiente:

) Hasta un mes: -20 °Ca +45°C (-4 °Fa +113 °F)
> Hasta 3 meses: -10 °C a +35 °C (+14 °F a +95 °F)
» Més de 3 meses: -10 °C a +25 °C (+14 °F a +77 °F)

) RECICLAJE

AVISO

La eliminacion incorrecta de productos electrénicos, baterias y material de embalaje

pone en peligro el medio ambiente. Tenga en cuenta lo siguiente cuando deseche E

componentes:

» NO tire las baterias con la basura doméstica. —

» Deseche siempre los productos electronicos, las baterias y el material de embalaje en los
puntos de recogida adecuados. De este modo ayudara a prevenir la eliminacion incontrolada
de residuos y afomentar el reciclaje de los materiales.

Puede obtener mas informacion de las empresas regionales de eliminacion de residuos, de las

autoridades estatales o del Centro de Servicio i.safe MOBILE GmbH responsable de su pais o

region en www.isaf bile.com/en/support/service

> MARCAS COMERCIALES

i.safe MOBILE GmbH y el logo de i.safe MOBILE GmbH son marcas de
i.safe MOBILE GmbH.

Todas las deméas marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de
sus respectivos duefos.
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suomi
) LUE KAYTTOOHJE PERUSTEELLISESTI

HUOLEHDI TURVALLISUUDESTASI JA LUE KAYTTOOHJE

Tama kdyttoohje on laitteen 1S-DC540.1 osa. Kayttoohje siséltaa tarkeitd tietoja laitteen

turvallisesta kaytosta.

» Lue tdmé kdyttoohje huolellisesti ennen laitteen kdyttamista. Kiinnita erityista huomiota
Turvallisuus-lukuun seké varoitussymbolilla merkittyihin varoituksiin.

» Varmista, ettd taméa kdyttoohje on saatavillasi aina tarvittaessa. Kayttéohjeen uusin version
on aina saatavana osoitteessa www.isaf bile.com/en/support/downloads

» Noudata kaikkia laitteeseen ja sen pakkaukseen merkittyja ohjeita.

» Noudata paikallisia turvallisuusmaarayksia.

YKAYTTOTARKOITUS

1S-DC540.1 on i.safe MOBILE 1S540.x ja sen akun lataamiseen tarkoitettu poytalaturi.

Kayta laitetta ainoastaan tdssa kdyttoohjeessa kuvatulla tavalla. Kaikki muu kdytté on
kéayttotarkoituksen vastaista, ja se voi aiheuttaa kuoleman, vakavia vammoja tai laitevaurioita.
Valmistaja i.safe MOBILE GmbH ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kayttotarkoituksen
vastaisesta kaytosta. Kayttotarkoituksen vastainen kdytto johtaa takuun raukeamiseen.

TAKUU
Takuuehdot ovat luettavissa osoitteessa www.isaf

pport/service

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on ndhtavilla taman kayttoohjeen lopussa seka osoit-

/ 1

teessa www.isaf bile.com/en/support/dow

YLAITTEEN YLEISKUVA
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1)  USB-LITANTA: i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kaapeli liitanta.
2)  AKUNLATAUSPAIKKA
3)  15540.X LATAUSPAIKKA

4)  15540.X VARAUSTILAN MERKKIVALO: Led-merkkivalo 1S540.x varaustilan naytta-
miseen.

5) AKUN VARAUSTILAN MERKKIVALO: Led-merkkivalo akun varaustilan nayttamiseen.

VARAUSTILA

Varaustilan led-merkkivaloilla péytélaturissa on seuraavat merkitykset:
> PUNAINEN: Lataustila

» VIHREA: Valmiustila tai lataaminen paattynyt

)>TURVALLISUUS

Lue kdyttoohjeen Turvallisuus-luku huolellisesti ennen laitteen kayttod. Jos et noudatandita
ohjeita tai ymmarra niitd, se voi aiheuttaa kuoleman, vakavia vammoja tai laitevaurioita.

KAYTTAJAT

Laitetta saavat kdyttaa ainoastaan koulutetut kayttajat, jotka ovat perehtyneet Ex-laitteiden
kéyttoon rajahdysvaarallisissa tiloissa sekd lukeneet taman kayttoohjeen jaymmartaneet sen
sisallon.

EX-MAARAYKSIIN LHTTYVAT TURVALLISUUSMAARAYKSET

» Laitetta saa kdyttad ainoastaan rajahdysvaarallisten tilojen ulkopuolella.

» Tarkoitettu vain 1S540.x ja sen akun lataamiseen.

» Kaytto ainoastaan toimitukseen sisaltyvan i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kaapeli kanssa.
» Lataaminen sallittu ainoastaan 0 ... +45 °C:n ympaériston lampétilassa (+32 ... +113 °F).

MUITA TURVALLISUUSOHJEITA

» Kayta poytaélaturia vain kuivissa sisatiloissa.

» Ala kdyta poytalaturia helposti syttyvien tai réjahtévien aineiden lahella.

» Ala kdyta pdytalaturia erittdin polyisessa tai kosteassa ymparistdssa tai liian kuumassa tai
kylmaéssa lampétilassa.

» Al4 péytalaturia esimerkiksi induktioliesien tai mikroaaltouunien tuottamalle voimakkaille
magneettikentille.

) TOIMITUSSISALTO
Laitepakkaus siséltaa seuraavat osat:

> 1x15-DC540.1

» 1 x Operating Manual

) 1 xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kaapeli
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)>LATAAMINEN

VAARA
Kayttotarkoituksen vastainen kdytto voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja! Laitetta
saa kayttad ainoastaan réjahdysvaarallisten tilojen ulkopuolella.
» Liitd virtaldhteeseen i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kaapeli.
» Liitd i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kaapeli poytalaturin USB-liitantaan.
» Liitd virtaldhde pistorasiaan.
» Aseta 1S540.x tai sen akku oikeaan latauspaikkaan poytalaturissa.

Poytélaturin vastaava tilan merkkivalo muuttuu vihredstd punaiseksi.

Kun 1S540.x tai akku on ladattu, poytélaturin vastaava tilan merkkivalo muuttuu punaisesta
vihredksi. 1S540.x ndytdssa oleva tilan merkkivalo ilmaisee varaustilan.

HUOMIO
1S540.x ja akun lataaminen samanaikaisesti pidentaa latausaikaa.

> MAHDOLLISIA LAITEONGELMIA
Lisatietoja laitteen mahdollisista ongelmista ja niiden poistamisesta on saatavana osoitteesta
www.isafe-mobile.com/en/support/service sivulta FAQ.

Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta i.safe MOBILE GmbHn korjauspalveluun, jonka yhteys-
tiedot I6ytyvat osoitteesta www.isafe-mobile.com/en/support/service

YHUOLTO JA KORJAUKSET

Itse laitteessa ei huollettavia osia.

VAROITUS
Epaasianmukainen korjaaminen aiheuttaa rajéhdys- ja tulipalovaaran, ja seurauksena voi olla
kuolema tai vakavia vammoja! Al avaa laitetta tai korjaa sité itse.
» Jos laite ei toimi normaalisti tai siihen tarvitaan varaosia, ota yhteys i.safe MOBILE GmbHn
korjauspalveluun osoitteesta www.isaf bile.com/en/support/service [6ytyvien
yhteystietojen avulla.

TUOTEPALAUTUKSET

Ota yhteys i.safe MOBILE GmbHn korjauspalveluun osoitteesta
www.isafe-mobile.com/en/support/service |6ytyvien yhteystietojen avulla.

) JALLEENMYYJAT

Maakohtaisten erikoistuneiden jélleenmyyjien yhteystiedot |6ydat osoitteesta
www.isafe-mobile.com/en/contact
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)>PUHDISTAMINEN

HUOMIO

Virheellinen puhdistaminen voi vaurioittaa laitetta. Noudata seuraavia ohjeita puhdistamisen
yhteydessa:

» Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.

» Poista 1S540.x tai akku poytalaturista.

» Ala kdyta puhdistamiseen kemikaaleja.

» Puhdista laite ja virtaldhde pehmealld, kostealla antistaattisella liinalla.

)VARASTOINTI

HUOMIO

Virheellinen varastointi voi vaurioittaa laitetta. Sdilyt4 laitetta 10-60 %:n ilmankosteudessa
seuraavissa ympariston lampatiloissa:

) Enintdan yksi kuukausi: -20 °C to +45 °C (-4 °F to +113 °F)

)» Korkeintaan 3 kuukautta: -10 °C to +35 °C (+14 °F to +95 °F)

) Yli 3 kuukautta: -10 °C to 425 °C (+14 °F to +77 °F)

Y KIERRATTAMINEN

HUOMIO

Elektroniikkalaitteiden, akkujen, paristojen ja pakkausmateriaalien epdasianmukai-

nen havittdminen aiheuttaa vaaraa ymparistolle. Noudata seuraavia ohjeita laitteen E

ja sen osien havittamisen yhteydessa:

» ALA havita akkuja sekajatteen mukana. _—

» Havita elektroniikkalaitteet, akut, paristot ja pakkausmateriaalit aina toimittamalla ne
asianmukaiseen kerdyspisteeseen. Ndin voit estaa jatteiden hallitsemattoman havittamisen ja
edistdd materiaalien kierratysta.

Lisdtietoja aiheesta on saatavana paikallisilta jatehuoltoyrityksiltd, viranomaisilta ja oman

maasi tai alueesi i.safe MOBILE GmbH -palvelukeskukselta, jonka yhteystiedot ovat osoit-

teessa www.isaf bile.com/en/: t/service

) TAVARAMERKIT

i.safe MOBILE GmbH ja i.safe MOBILE GmbH -logo ovat i.safe MOBILE GmbH:n rekister6imia
tavaramerkkeja.

Kaikki muut tavaramerkit ja tekijanoikeudet ovat haltijoidensa omaisuutta.
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FRANCAIS
)LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS

AFIN DE GARANTIR VOTRE SECURITE, LISEZ LE MODE D’EMPLOI
Le présent Mode d’emploi fait partie intégrante de I'appareil IS-DC540.1. Le Mode d'emploi
contient des informations importantes en vue d'une utilisation en toute sécurité de l'appareil.
» Avant l'utilisation de I'appareil, lisez attentivement le présent Mode d’emploi et observez en
particulier la section « Sécurité » et les mentions d'avertissement accompagnées d'un symbole
d‘avertissement.
» Conservez toujours le présent Mode d’emploi a portée de main afin de pouvoir le consulter
en cas de besoin. La version actuelle du Mode d’emploi est disponible a I'adresse
www.isaf bile.com/fr/support/telect

» Observez toutes les instructions sur I'appareil et sur I'emballage.
» Observez les consignes de sécurité locales.

Y UTILISATION CONFORME

L'IS-DC540.1 est un chargeur de bureau prévu pour le chargement du i.safe MOBILE 1S540.x
et de sa batterie. Employez uniquement I'appareil de la maniére décrite dans le présent Mode
d’emploi. Toute autre utilisation est réputée non conforme et peut provoquer la mort, de
graves blessures et des détériorations sur l'appareil.

Le fabricant i.safe MOBILE GmbH décline toute responsabilité pour les dommages, qui
résultent d’une utilisation non conforme. La garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
GARANTIE

Les conditions de la garantie sont disponibles a I'adresse
www.isafe-mobile.com/fr/support/service

DECLARATION DE CONFORMITE UE

Vous trouverez la déclaration de conformité UE a la fin du présent Mode d’emploiou a
I'adresse www.isafe-mobile.com/fr/support/telechargements

)>VUE D’ENSEMBLE DE L'APPAREIL
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1) INTERFACE USB : Connexion pour le Cable USB-C i.safe PROTECTOR 2.0.

2) COMPARTIMENT DE CHARGE DE LA BATTERIE

3) COMPARTIMENT DE CHARGE DU 15540.X

4) LEDDESTATUT DU IS540.X: Affichage du statut de charge du 1S540.x.

5) LED DESTATUT DE LA BATTERIE: Affichage pour le statut de charge de la batterie.
STATUT DE CHARGE

Les couleurs de la LED de statut du chargeur de bureau ont les significations suivantes :

> ROUGE : Mode de charge
> VERT : Veille ou fin de charge

) SECURITE
Avant |'utilisation de l'appareil, lisez attentivement le paragraphe « Sécurité » dans le présent
Mode d’emploi. Si vous ne respectez pas les Instructions de sécurité ou que vous ne les avez

pas comprises, cela peut provoquer la mort ou de graves blessures et endommager I'appareil.

UTILISATEURS

L'utilisation de cet appareil est strictement réservée aux utilisateurs diment qualifiés pour
I'utilisation d'appareils antidéflagrants dans les zones a risque d’explosion ayant lu et compris
le présent Mode d’emploi.

REGLES DE SECURITE ATEX

» Utiliser uniquement I'appareil en dehors des zones a risque d'explosion.

» Recharger uniquement le 1S540.x et sa batterie.

» Employer uniquement le Cable USB-C i.safe PROTECTOR 2.0 fourni.

» Recharger uniquement a des températures ambiantes comprises entre 0 °C et +45 °C (+32 °F a +113 °F).

CONSEILS DE SECURITE COMPLEMENTAIRES

» Utiliser uniquement le chargeur de bureau en intérieur et en présence d’un climat sec.

» Ne pas utiliser le chargeur de bureau a proximité de substances inflammables ou explosives.

» Ne pas utiliser le chargeur de bureau dans les environnements trés poussiéreux, humides ou
ol regnent des températures trop élevées ou trop basses.

» Ne pas exposer le chargeur de bureau a des champs magnétiques puissants, tels que ceux
émis par les fours a induction ou les fours a micro-ondes.

Y ETENDUE DE LA LIVRAISON

L'emballage de votre appareil contient les éléments suivants :
> 1x15-DC540.1

> 1 x Mode d’emploi

) 1 x Cable USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0
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) RECHARGE

DANGER
Une utilisation inappropriée peut entrainer la mort ou de graves blessures ! Utiliser unique-
ment l'appareil en dehors des zones a risque d’explosion.
» Raccordez le Cable USB-C i.safePROTECTOR 2.0 avec le fiche secteur.
» Raccordez le Cable USB-C i.safe PROTECTOR 2.0 a l'interface USB du chargeur de bureau.
» Brancher le fiche secteur sur la prise de courant.
» Insérer le 1S540.x ou la batterie dans le compartiment de charge correspondante du chargeur
de bureau.
La LED de statut correspondante vire du vert au rouge sur le chargeur de bureau.
Lorsque le 1S540.x ou la batterie est rechargé, la DEL de statut correspondante vire du rouge
au vert sur le chargeur de bureau.
Sur le 1S540.x, la DEL de statut sur I'écran indique le statut de charge.

AVIS
Une recharge simultanée du 1S540.x et de la batterie prolonge la durée de charge.

YEVENTUELS PROBLEMES DE L'APPAREIL

Des informations a propos d'éventuelles problémes de I'appareil et des solutions inhérentes
sont disponibles a I'adresse www.isafe-mobile.com/fr/support/service sous « FAQ ».
Sivous avez encore des questions, adressez-vous au service de réparation de I'entreprise
i.safe MOBILE GmbH a I'adresse www.isafe-mobile.com/fr/support/service

) MAINTENANCE / REPARATION

L'appareil ne contient aucune piéce réparable par |'utilisateur.

AVERTISSEMENT
En cas de réparation incorrecte, il y a danger d’explosion ou d’'incendie et de mort ou de
graves blessures consécutives ! N'ouvrez pas |'appareil et n'effectuez pas non plus vous-méme
des réparations.
» Si l'appareil ne fonctionne pas de la maniére habituelle, que I'appareil doit étre réparé ou si
vous souhaitezcommander une piéce de rechange, adressez-vous au service de réparation
de I'entreprise i.safe MOBILE GmbH a |'adresse www.isaf bil [frl

com/fr/support/service

RETOURS

Adressez-vous au service de réparation de I'entreprise i.safe MOBILE GmbH
al'adresse www.isafe-mobile.com/fr/support/service

) PARTENAIRE DE DISTRIBUTION

Vous trouverez les coordonnées de votre contact commercial a I'adresse
www.isafe-mobile.com/fr/contact
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) NETTOYAGE

AVIS

Un nettoyage incorrect peut endommager I'appareil. Pendant le nettoyage, observez les
points suivants :

» Avant le nettoyage, débrancher I'appareil de la prise de courant.

» Retirer le IS540.x ou la batterie du chargeur de bureau.

» N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage.

» Nettoyez |'appareil et le bloc d‘alimentation a I'aide d’un chiffon antistatique doux et Iégére-
ment humide.

) STOCKAGE

AVIS

Un stockage incorrect peut endommager I'appareil. Stockez I'appareil avec un taux d’humi-
dité compris entre 10 et 60 % aux températures ambiantes suivantes :

) Jusqu'a un mois :-20 °Ca +45 °C (-4 °F a +113 °F)

) Jusqu'a3 mois:-10°Ca +35°C (+14 °F a +95 °F)

) Plus de 3 mois:-10°Ca +25 °C (+14 °F a +77 °F)

) RECYCLAGE

AVIS

Une mise au rebut non conforme des produits électroniques, des batteries et du

matériel d’emballage engendre des dangers pour I'environnement. Pendant la mise

au rebut, observez les points suivants :

» NE jetez PAS les batteries avec les ordures ménageéres. —

» Mettez systématiquement au rebut les produits électroniques, les batteries et le matériel
d’emballage dans les points de collecte dédiés. De cette maniére, il est possible d'éviter une
élimination incontrdlée des déchets et de favoriser le recyclage des ressources.

De plus amples informations sont disponibles aupres des entreprises régionales de

traitement des déchets, des autorités publiques ou du centre S.A.V. i.safe MOBILE GmbH

compétent pour votre pays ou région dont les coordonnées sont disponibles a I'adres-

se www.isafe-mobile.com/fr/support/service

) MARQUES DEPOSEES

i.safe MOBILE GmbH et le logo i.safe MOBILE GmbH sont des marques déposées de I'entre-
prise i.safe MOBILE GmbH.

Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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MAGYAR
)FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASITASOKAT

VEDJE ELETET, ES OLVASSA EL A HASZNALATI KEZIKONYVET

Ez a hasznalati kézikonyv az 1S-DC540.1 eszkoz része. A hasznélati kézikonyv fontos informa-

cidkat tartalmaz a késztilék biztonsagos hasznalatdhoz.

» Az eszkdz hasznélata el6tt figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati kézikdnyvet, és forditson
kilonos figyelmet a ,Biztonsag” szakaszra és a figyelmeztetd szimbolummal kiemelt
figyelmeztetésekre.

» Gondoskodjon arrél, hogy hozzéférjen ehhez a hasznalati kézikonyvhez, amikor
sziiksége van ra. Az aktualis hasznalati kézikonyvet a www.isafe-mobile.com/en/
support/downloads cimen taldlja.

» Kévesse az eszkozon és a csomagolason feltlintetett 6sszes utasitast.

» Tartsa be a helyi biztonsagi el6irasokat.

) RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az 1S-DC540.1egy asztali tolt6 az i.safe MOBILE 1S540.x és akkumulatoranak a toltésére.

A eszkozt csak a jelen kezelési kézikonyvben leirtak szerint hasznélja. Barmely més
felhasznélas helytelennek mindsiil, és haldlhoz, stlyos sértilésekhez és az eszkdz
karosodésahoz vezethet.

Azi.safe MOBILE GmbH nem villal felel6sséget a nem rendeltetésszer( hasznélatbdl ered6
karokért. A jotallasi nem megfelel6 hasznalat esetén érvényét veszti.

JOTALLAS
A garancidlis fel

.com/ pport/service oldalon talélja.

awww.isaf

EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Az EU- megfelelosegl nyilatkozatot a hasznalati kézikonyv végén vagy a
WWW.i: bile.com/en/: /d loads oldalon talalja.

) A ESZKOZ ATTEKINTESE
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1) USBINTERFESZ: Csatlakozas a i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel.

2) AKKUMULATORTOLTONYILAS

3) 15540.X TOLTONYILAS

4)  15540.X ALLAPOTJELZO LED: Kijelz az 1S540.x toltési allapotardl.

5) AKKUMULATOR ALLAPOTJELZO LED: Kijelz6 az akkumulator toltési allapotarol.

TOLTESIALLAPOT

Az asztali toltén 1évé éllapotjelzé LED szinei a kovetkezok:
PIROS: Toltési mod

ZOLD: Készenléti allapot vagy a toltés vége

)BIZTONSAG

Az eszkdz hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el ennek a hasznalati kézikonyvnek a , Biz-
tonsag” részét. Ha nem tartja be vagy nem érti meg ezeket az utasitasokat, az haldlhoz, sulyos
sériilésekhez és az eszkoz kédrosodéasahoz vezethet.

FELHASZNALO

A késziiléket csak olyan képzett felhasznalok hasznélhatjak, akik rendelkeznek az Ex eszk6zok
robbandasveszélyes teriileteken torténd hasznélatara vonatkozo képesitéssel, és akik elol-
vastak és megértették ezt a kezelési itmutatot.

EX-RELEVANS BIZTONSAGI ELOIRASOK

» Az eszkozt csak robbandsveszélyes teriileten kiviil hasznalja.

» Csak az 1S540.x és annak akkumulatorat toltse.

» Csak a mellékelti.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel hasznalja.

» Csak 0 °C és +45 °C (+32 °F és +113 °F) kozotti kornyezeti hémérsékleten toltse fel.

TOVABBI BIZTONSAGI TANACSOK

» Az asztali tolt6t csak szaraz beltéri korilmények kozott hasznalja.

» Ne hasznalja az asztali toltét gyulékony vagy robbanasveszélyes anyagok kozelében.

» Ne hasznélja az asztali toltét olyan kornyezetben, ahol nagy a por, a paratartalom vagy tul
magas illetve til alacsony a hémérséklet.

» Ne tegye ki az asztali tolt6t er6s magneses mezének, amelyet példaul indukcios siiték vagy
mikrohullamd stiték bocsatanak ki.

> A CSOMAG TARTALMA

Az eszkdz csomagoldsa a kovetkezéket tartalmazza:
> 1x15-DC540.1

> 1 x Operating Manual

) 1 xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kébel
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YTOLTES

VESZELY
A nem megfeleld hasznalat halalhoz vagy sulyos sériilésekhez vezethet! Az eszkozt csak
robbanasveszélyes teriileten kiviil hasznalja.
» Csatlakoztassa azi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kédbelt a tapegységhez.
» Csatlakoztassa azi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kébelt az asztali t6t6 USB interfészéhez.
» Csatlakoztassa a tapegységet a konnektorhoz.
» Helyezze az 1S540.x vagy az akkumulatort az asztali tolté megfeleld toltényilasaba.
Az asztali tolton lévé megfelel6 allapotjelzé LED zoldrél pirosra valtozik.

Amikor az 1S540.x vagy az akkumulator fel van téltve, az asztali tolt6n levé allapotjelz6 LED
pirosrél zoldre valtozik.

Az 15540.x a kijelz6 LED-je mutatja a toltés dllapotat.

MEGJEGYZES
Az 1S540.x és az akkumulator egyidejl toltése meghosszabbitja a toltési id6t.

) LEHETSEGES ESZKOZPROBLEMAK

Az eszkozzel kapcsolatos lehetséges problémakrol és azok elharitasarol a
www.isafe-mobile.com/en/support/service oldalon talal informaciokat a

,FAQ" mentipont alatt. Tovabbi kérdéseivel forduljon az i.safe MOBILE GmbH szervizhez a
www.isafe-mobile.com/en/support/service cimen.

YKARBANTARTAS / JAVITAS

Az eszkdz nem rendelkezik felhasznalok éltal javithaté alkatrészekkel.

FIGYELMEZTETES
A helytelen javitas robbanas- vagy tlizveszélyt jelent, ami halalt vagy sulyos sériiléseket
okozhat! Ne nyissa ki az eszkozt, és ne végezzen semmilyen javitast.
» Forduljon azi.safe MOBILE GmbH szervizheza www.isafe-mobile.com/en/support/service
cimen, ha az eszk6z nem mUkodik megfeleléen, ha javitani kell, vagy ha cserealkatrészre van
sziikség.

A SZALLITMANY VISSZAKULDESE

Forduljon azi.safe MOBILE GmbH szervizheza
www.isafe-mobile.com/en/support/service cimen.

) KISKERESKEDELMI PARTNER

Az On orszagéért felelés szakosodott kiskereskedelmi partnert a
www.isafe-mobile.com/en/contact oldalon talélja meg.
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)TISZTITAS

MEGJEGYZES

A helytelen tisztitas karosithatja az eszkozt. Tisztitas kozben vegye figyelembe a kovetke-
z6ket:

» Tisztitas el6tt hiizza ki az eszkozt a konnektorbdl.

» Tavolitsa el az 1S540.x vagy az akkumuldtort az asztali toltébdol.

» Ne hasznaljon vegyszereket a tisztitdshoz.

» Ocistite uredaj i napajanje mekanom, vlaznom antistatickom krpom.

YRRTAROLAS

MEGJEGYZES

A helytelen térolds karosithatja az eszkozt. A késziiléket 10 % és 60 % kozotti paratartalom
mellett, a kovetkez6 kornyezeti hémérsékleten tarolja:

) Egy hénapig: -20 °C és +45 °C kdzott (-4 °F és +113 °F kozott)

» 3 honapig:-10 °C és +35 °C kozott (+14 °F és +95 °F kozott)

» 3 hénapon tal:-10 °C és +25 °C kozott (+14 °F és +77 °F kozott)

Y UJRAHASZNOSITAS

MEGJEGYZES

Az elektronikai termékek, elemek és csomagoléanyagok nem megfelel6 értal-

matlanitasa veszélyezteti a kornyezetet. A termékek artalmatlanitasakor vegye E

figyelembe a kdvetkezéket:

» NE dobja ki az akkumulatorokat a haztartési hulladékkal egyditt. —

» Az elektronikai termékeket, akkumulatorokat és csomagol6anyagokat mindig a megfelelé
gyjtéhelyeken dobja ki. [gy témogatja a nem ellenérzétt hulladékgyijtés megakadalyozasat
és el6seqiti a targyi eréforrasok Ujboli hasznositasat.

Tovabbi informaciokat az orszagaért vagy régiojaért felel6s regionalis hulladékkezelé vallala-

toktdl, dllami hatosagoktdl vagy az i.safe MOBILE GmbH szervizkozponttdl szerezhet be a

www.isafe-mobile.com/en/support/service cimen.

) MARKEN
Az i.safe MOBILE GmbH és az i.safe MOBILE GmbH log6 az i.safe MOBILE GmbH védjegye.
Minden tovéabbi védjegy és jogvédelem a mindenkori tulajdonos tulajdona.
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ITALIANO
) LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI.

SALVAGUARDARE LA PROPRIA VITA E CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il presente Manuale di istruzioni é relativo al dispositivo IS-DC540.1. Il Manuale di istruzioni

fornisce informazioni importanti per I'utilizzo sicuro del dispositivo.

» Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il presente Manuale di istruzioni e
prestare particolare attenzione alla sezione “Sicurezza” e alle avvertenze evidenziate con il
relativo simbolo.

» Assicurarsi di poter consultare questo Manuale di istruzioni ogni volta
che serve. Il Manuale di istruzioni aggiornato é disponibile all'indirizzo
www.isaf bile.com/en/support/downloads

» Seguire le istruzioni in dotazione al dispositivo e riportate sulla confezione.

» Attenersi alle norme di sicurezza locali.

YUSO PREVISTO

L'unita IS-DC540.1 e un caricabatterie da tavolo per caricare lo i.safe MOBILE IS540.x e la
sua batteria. Utilizzare il dispositivo esclusivamente come descritto nel presente Manuale di
istruzioni. Qualsiasi altro impiego e considerato improprio e puo essere causa di morte, lesioni
gravi e danni al dispositivo.

Il produttore i.safe MOBILE GmbH non si assume alcuna responsabilita per i danni causati
dall'uso improprio. L'uso improprio del dispositivo rende nulla la garanzia.

GARANZIA
Le condizioni della garanzia sono consultabili all'indirizzo
www.isaf bile.com/en/! t/service

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE

La Dichiarazione di conformita UE é consultabile alla fine del presente Manuale di istruzioni o
all'indirizzo www.isaf bile.com/en/support/downloads

) PANORAMICA
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1)  INTERFACCIA USB: Collegamento per il cavo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0
2) SLOTDIRICARICA BATTERIA

3) SLOTDIRICARICA 1S540.X

4) LED DISTATO IS540.X: Display di stato di carica dello 1S540.x.

5) LEDDISTATO DELLA BATTERIA: Display di stato di carica della batteria.

STATO DI CARICA

| colori del LED di stato sul caricabatterie da tavolo hanno il seguente significato:
» ROSSO: Modalita diricarica

» VERDE: Standby o fine della carica

)SICUREZZA

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente la sezione “Sicurezza” del presente
Manuale di istruzioni. Se non ci si attiene a queste istruzioni o non le si comprendono chiara-
mente, ne potrebbero conseguire morte, lesioni gravi e danni al dispositivo.

UTENTE

L'uso del dispositivo & consentito unicamente agli utenti addestrati qualificati nell’'uso di
dispositivi esplosivi in aree a rischio di esplosione e che hanno letto e compreso il presente
Manuale diistruzioni.

NORME DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DA ESPLOSIONI

» Utilizzare il dispositivo unicamente al di fuori delle aree a rischio di esplosione.

» Utilizzare il dispositivo esclusivamente per ricaricare lo 1S540.x e la sua batteria.
» Utilizzare esclusivamente il cavo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0in dotazione.

» Caricare il dispositivo solo se la temperatura ambiente € compresa tra 0 e +45 °C.

ULTERIORI INDICAZIONI DI SICUREZZA

» Utilizzare il caricabatterie da tavolo solo in ambiente interno asciutto.

» Non usare il caricabatterie da tavolo nei pressi di sostanze inflammabili o esplosive.

» Non usare il caricabatterie da tavolo in ambienti con molta polvere, umidita o temperature
eccessivamente alte o basse.

» Non esporre il caricabatterie da tavolo a forti campi magnetici, come quelli emessi da forni a
induzione o forni a microonde.

YOGGETTO DELLA CONSEGNA

La confezione del dispositivo contiene i seguenti elementi:
> 1x15-DC540.1

) 1 x Operating Manual

) 1 x cavo USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0
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) CARICA

PERICOLO
L'uso improprio puo causare morte o lesioni gravi. Utilizzare il dispositivo unicamente al di
fuori delle aree a rischio di esplosione.
» Collegare il cavo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0alla alimentatore.
» Collegare il cavo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0all'interfaccia USB del caricabatterie da tavolo.
» Collegare |'alimentatore alla presa di corrente.
» Posizionare lo 1S540.x o la batteria nel corrispondente slot di ricarica del caricabatterie da tavolo.
Il corrispondente LED di stato sul caricabatterie da tavolo passa da verde a rosso.

Quando lo 1S540.x o la batteria sono carichi, il corrispondente LED di stato sul caricabatterie
da tavolo passa da rosso a verde.

Sullo 1S540.x, il LED di stato sul display mostra lo stato di ricarica.

AVVISO

Se si ricarica contemporaneamente lo 1S540.x e la batteria il tempo necessario per la ricarica
sara maggiore.

) POSSIBILI ERRORI DEL DISPOSITIVO

Per consultare informazioni su possibili problemi del dispositivo e su come correggerli,
accedere -a www.isaf bile.com/en/support/service alla voce al ment FAQ (Domande
frequenti).

Per ulteriori domande, contattare il servizio di riparazione i.safe MOBILE GmbH all'indirizzo

www.isafe-mobile.com/en/support/service

> MANUTENZIONE / RIPARAZIONE

Il dispositivo non presenta elementi riparabili dall’utente.

AVVERTENZA
Riparazioni errate presentano il rischio di esplosione o di incendio, che a loro volta possono
causare morte o lesioni gravi. Non aprire il dispositivo e non eseguire personalmente le
riparazioni.
» Contattare il servizio diriparazione i.safe MOBILE GmbH all'indirizzo
www.isaf bile.com/en/support/service se il dispositivo non presenta un funzionamen-
to normale, se deve essere riparato o se & necessario un componente sostitutivo.

SPEDIZIONE DIRITORNO

Contattare il servizio di riparazione i.safe MOBILE GmbH all'indirizzo
www.isafe-mobile.com/en/support/service
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) PARTNER COMMERCIALI

Il nominativo dei partner commerciali specializzati responsabili per il vostro Paese & disponibile
all'indirizzo www.isaf bil /

)PULIZIA

AVVISO

Una pulizia errata pud danneggiare il dispositivo. Durante la pulizia, tenere presente quanto
segue:

» Prima della pulizia, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.

» Rimuovere lo 1S540.x o |a batteria dal caricabatterie da tavolo.

» Non utilizzare agenti chimici per la pulizia.

» Pulire I'apparecchio e I'alimentatore con un panno antistatico morbido e inumidito.

) CONSERVAZIONE

AVVISO

Una conservazione errata pud danneggiare il dispositivo. Conservare il dispositivo a un'umi-
dita compresa tra il 10 e il 60 % alle seguenti temperature ambiente:

) Finoaun mese:da-20°Ca +45°C (-4 °Fa +113°F)

) Fino a 3 mesi: da-10°Ca +35 °C (+14 °F a +95 °F)

> Oltrei3 mesi:da-10°Ca +25°C (+14°Fa +77 °F)

)>SMALTIMENTO

C / ontact

AVVISO

L'errato smaltimento di prodotti elettronici, batterie e materiale di imballaggio

rappresenta un rischio per 'ambiente. Nella gestione dello smaltimento, tenere

presente quanto segue:

» NON smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici. —

» Conferire sempre i prodotti elettronici, le batterie e i materiali di imballaggio ai punti di
raccolta preposti.In tal modo si contribuisce a impedire lo smaltimento incontrollato dei rifiuti
e si promuove il riciclaggio dei materiali.

E possibile ottenere ulteriori informazioni dalle aziende regionali di smaltimento dei rifiuti,

dall'autorita nazionale o dall'i.safe MOBILE GmbH Service Centre del proprio paese o della
propria regione all'indirizzo www.isafe-mobile.com/en/support/service

> MARCHI

i.safe MOBILE GmbH e il logo i.safe MOBILE GmbH sono marchi dii.safe MOBILE GmbH.
Tutti gli altri marchi e copyright sono di proprieta dei rispettivi detentori.
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NEDERLANDS
)ZORG DAT U DE INSTRUCTIES LEEST EN BEGRIJPT

BESCHERM UZELF EN LEES DE BEDIENINGSHANDLEIDING

Deze bedieningshandleiding is onderdeel van het apparaat IS-DC540.1. De bedieningshand-

leiding bevat belangrijke informatie over veilig gebruik van het apparaat.

» Voordat u het apparaat gebruikt, leest u deze bedieningshandleiding aandachtig door en let
uvooral op het gedeelte “Veiligheid” en de waarschuwingen die zijn gemarkeerd met het
waarschuwingssymbool.

» Zorg dat u toegang hebt tot deze bedlenlngshandleldlng wanneer u deze nodig hebt U vindt
de huidige bedieningshandleiding op www.isaf bile.com/ t/d d

PP

» Volg alle instructies op die staan vermeld op het apparaat en op de verpakking.
» Volg alle lokale veiligheidsvoorschriften op.

)»BEOOGD GEBRUIK

De 1S-DC540.1 is een desktopoplader voor het opladen van de i.safe MOBILE 1S540.x en de
bijbehorende accu. Gebruik het apparaat alleen zoals is beschreven in deze bedieningshand-
leiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot de dood, ernstig
letsel en schade aan het apparaat.

De fabrikant, i.safe MOBILE GmbH, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van onjuist gebruik. De garantie vervalt bij onjuist gebruik.

GARANTIE
U vindt de garantievoorwaarden op www.isaf bile.com/en/: t/service

PP

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
U vindt de EU-verklaring van conformlten aan het eind van deze bedieningshandleiding of op

ioaf, bil I Id load
WWW. C pport/

) APPARAATOVERZICHT
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1)  USB-AANSLUITING: Aansluiting voor de i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel.
2) OPLAADSLEUF VOORACCU

3) OPLAADSLEUF VOORIS540.X

4) STATUSLAMPJE VOOR I5540.X: Display voor oplaadstatus van 1S540.x.

5) STATUSLAMPJE VOOR ACCU: Display voor oplaadstatus van accu.

OPLAADSTATUS

De kleuren van het statuslampje op de desktopoplader hebben de volgende betekenissen:
» ROOD: Oplaadmodus

» GROEN: Stand-by of opladen voltooid

) VEILIGHEID

Lees het gedeelte “Veiligheid” van deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u
het apparaat gaat gebruiken. Als u deze instructies niet opvolgt of niet begrijpt, kan dit leiden
tot de dood, ernstig letsel en schade aan het apparaat.

GEBRUIKER

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door getrainde gebruikers die bekend zijn met het
gebruik van Ex-apparaten in explosiegevaarlijke gebieden en die deze bedieningshandlei-
ding hebben gelezen en begrepen.

EX-RELEVANTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

» Gebruik het apparaat alleen buiten explosiegevaarlijke gebieden.

» Laad alleen de 1S540.x en de bijbehorende accu op.

» Gebruik alleen de meegeleverde i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel.

» Laad alleen op bij omgevingstemperaturen tussen 0 °C en +45 °C (+32 °F tot +113 °F).

OVERIGE VEILIGHEIDSADVIEZEN

» Gebruik de desktopoplader alleen in droge binnenruimtes.

» Gebruik de desktopoplader niet in de buurt van brandbare of explosieve substanties.

» Gebruik de desktopoplader niet in omgevingen met veel stof, hoge vochtigheid of buitenge-
woon hoge of lage temperaturen.

» Stel de desktopoplader niet bloot aan krachtige magnetische velden, zoals van inductieovens
of magnetrons.

> OMVANG VAN DE LEVERING

De verpakking van uw apparaat bevat het volgende:
> 1x1S-DC540.1

) 1 x Operating Manual

> 1 xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel
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)>OPLADEN

GEVAAR

Onjuist gebruik kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Gebruik het apparaat alleen buiten
explosiegevaarlijke gebieden.

» Sluit de i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel aan op de voedingseenheid.

» Sluit de i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-kabel aan op de USB-aansluiting van de desktopopla-
der.

» Sluit de voedingseenheid aan op het stopcontact.
» Plaats de 1S540.x of de accu in de betreffende oplaadsleuf van de desktopoplader.
Het betreffende statuslampje op de desktopoplader verandert van groen naar rood.

Wanneer de 1S540.x of accu wordt opgeladen, verandert het betreffende statuslampje op de
desktopoplader van rood naar groen.

Op de 1S540.x wordt met het statuslampje op het display de oplaadstatus aangegeven.

OPMERKING
Als u de 1S540.x en de accu gelijktijdig oplaadt, duurt het opladen langer.

> MOGELIJKE PROBLEMEN MET HET APPARAAT

Informatle over mogelijke problemen met het apparaat en de oplossingen vindt u op
WWW.i bile.com/en/support/service in het menu-item “FAQ".

Als u vragen hebt, neemt u contact op met de reparatieservice van i.safe MOBILE GmbH via
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) ONDERHOUD / REPARATIE

Het apparaat heeft geen onderdelen die door gebruiker kunnen worden gerepareerd.

WAARSCHUWING
Bij onjuiste reparaties bestaat het risico op explosie of brand, die kan leiden tot de dood of
ernstig letsel. Open het apparaat niet en voer niet zelf reparaties uit.
» Neem contact op met de reparatieservice van i.safe MOBILE GmbH via
www.isaf bile.com/en/support/service als het apparaat niet normaal werkt, als het
apparaat moet worden gerepareerd of als u een vervangend onderdeel nodig hebt.

RETOURZENDING
Neem contact op met de reparatieservice van i.safe MOBILE GmbH via

WWW.i bile.com/en/support/service

) VERKOOPPARTNER

U kunt de gespecialiseerde verkooppartner voor uw land vinden op
www.isafe-mobile.com/en/contact
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)REINIGEN

LETOP

Door incorrect reinigen kan het apparaat beschadigd raken. Let tijdens het reinigen op het
volgende:

» Ontkoppel het apparaat van het stopcontact voordat u het gaat reinigen.

» Ontkoppel de 1S540.x of accu van de desktopoplader.

» Gebruik bij het reinigen geen chemische middelen.

» Reinig het apparaat en de voeding met een zachte, vochtige antistatische doek.

) BEWAREN

LETOP

Door incorrect bewaren kan het apparaat beschadigd raken. Bewaar het apparaat bij een
vochtigheid van 10 % tot 60 % bij de volgende omgevingstemperaturen:

)» Tot één maand: -20 °C tot +45 °C (-4 °F tot +113 °F)

) Tot drie maanden: -10 °C tot +35 °C (+14 °F tot +95 °F)

» Meer dan drie maanden:-10 °C tot +25 °C (+14 °F tot +77 °F)

YRECYCLING

LETOP
Door onjuist weggooien van elektronische producten, accu’s en verpakkingsmateri-
alen loopt het milieu risico. Let tijdens het weggooien van items op het volgende: E
» Gooi accu’s niet weg met het huishoudelijke afval.
» Gooi elektronische producten, accu’s en verpakkingsmateriaal altijd weg bij de
geschikte verzamelpunten. Op deze manier helpt u voorkomen dat afval ongecontroleerd
wordt weggegooid en bevordert u het recyclen van materialen.
Meer informatie kunt u krijgen van regionale afvalverwerkingsbedrijven, provinciale autori-
teiten of het servicecentrum van i.safe MOBILE GmbH dat verantwoordelijk is voor uw land
of regio, via www.isaf bile.com/en/ t/service

>HANDELSMERKEN

i.safe MOBILE GmbH en het i.safe MOBILE GmbH-logo zijn merken van
i.safe MOBILE GmbH.

Alle andere merken en auteursrechten zijn eigendom van hun betreffende houders.
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NORSK
)LES OG FORSTA INSTRUKSJONENE

BESKYTT DEG SELV OG LES BRUKERHANDBOKEN
Denne brukerhandboken er en del av enheten IS-DC540.1. Brukerhandboken gir viktig
informasjon for sikker bruk av enheten.
» For du bruker enheten, ma du lese denne brukerhdndboken naye og vaer spesielt opp-
merksom pa avsnittet “Sikkerhet” og advarslene som er markert med varselsymbolet.
» Forsikre deg om at du har tilgang til denne brukerhdndboken nar du trenger den. Du finner

hil. d load

den aktuelle brukerhandboken pad www.isaf com/ pport.
» Folg alle instruksjonene pa enheten og emballasjen.
» Folg lokale sikkerhetsregler.

)RIKTIG BRUK
1S-DC540.1 er en bordlader for lading av i.safe MOBILE 1S540.x og dens batteri.

Enheten skal kun brukes som beskrevet i denne brukerhandboken. All annen bruk regnes som
feil, og kan fore til dedelige og alvorlige personskader og skader pa enheten.

Produsenten, i.safe MOBILE GmbH, overtar ikke ansvar for skader som forarsakes av feil bruk.
Garantien gjelder ikke ved feil bruk.

GARANTI
Garantibetingelsene finner du pa www.isaf ile.com/s pport/service

EU-SAMSVARSERKLARING

Du ﬁnner EU- samsvarserklaerlngen pa slutten av denne brukerhandboken eller pa
www.isaf bile.com/ t/d

YENHETSOVERSIKT

PP
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1)  USB-GRENSESNITT: Kobling for i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel.
2) LADESPORFORBATTERI

3) LADESPORFORIS540.X

4) STATUSLAMPE FOR IS540.X: Skjerm som viser 1S540.x ladestatus
5) STATUSLAMPE, BATTERI: Skjerm som viser batteriets ladestatus

LADESTATUS

Bordladerens statuslampe har folgende fargekoder:
> R@D: Lademodus

> GRONN: Standby eller lading avsluttet

) SIKKERHET

Les avsnittet “Sikkerhet” i denne brukerhandboken ngye for du bruker enheten. Hvis du ikke
folger disse instruksjonene eller ikke forstar dem, kan dette fore til dodelige eller alvorlige
personskader og skader pa enheten.

BRUKER
Kun opplaerte brukere som er kvalifisert for bruk av Ex-enheter i eksplosjonsfarlige omrader
og som har lest og forstatt denne brukerhandboken, kan bruke denne enheten.

EX-RELEVANTE SIKKERHETSFORSKRIFTER

» Enheten ma kun brukes utenfor eksplosjonsfarlige omrader.

» Enheten skal kun brukes til lading av 1S540.x og dens batteri.

» Du mé kun bruke den medfelgende i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel.

» Enheten skal kun lades i omgivelsestemperaturer mellom 0 °C og +45 °C (+32 °F til +113 °F).

ANDRE SIKKERHETSRAD

» Bordladeren ma kun brukes innenders og skal ikke utsettes for fuktighet.

» Bordladeren skal ikke brukes nzer brennbare eller eksplosive substanser.

» Bordladeren skal ikke brukes i miljger med mye stov eller fuktighet, eller i svaert hoye eller lave
temperaturer.

» Ikke utsett bordladeren for sterke magnetiske felt, for eksempel slike som avgis fra induksjon-
sovner eller mikrobglgeovner.

)>LEVERINGSOMFANG

Pakken med enheten inneholder folgende:
> 1x1S-DC540.1

) 1 x Operating Manual

> 1xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel
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YLADING

FARE

Feil bruk kan fore til dedelige eller alvorlige personskader! Enheten ma kun brukes utenfor
eksplosjonsfarlige omrader.

» Koble i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel til stremforsyningsenhet.

» Koble i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel til bordladerens USB-grensesnitt.

» Sett stramforsyningsenhet i stikkontakten.

» Sett 1S540.x eller batteriet inn i det aktuelle ladesporet pa bordladeren.

Den aktuelle statuslampen pé bordladeren endres fra grenn til red.

Nar 1S540.xeller batteriet er ladet opp, bil den aktuelle statuslampen pa bordladeren endres
fra red til grenn.

Pa15540.x ser du ladestatusen ved hjelp av statuslampen pa skjermen.

MERK
Ladetiden blir lengre hvis du lader 1S540.x og batteriet samtidig.

> MULIGE PROBLEMER MED ENHETEN

InformaSJon om mulige problemer med enheten og hvordan du utbedrer dem, finner du pa

WWW.i bile.com/en/support/service under menypunktet ,FAQ".
Hvis du har flere spersmal ber vi deg kontakte i.safe MOBILE GmbHs reparasjonsservice pa
WWW.i: bile.com/en/support/service

)VEDLIKEHOLD / REPARASJON

Enheten har ikke noen deler som brukeren selv skal vedlikeholde.

ADVARSEL
Feil utforte reparasjoner utgjer en fare for eksplosjon eller brann, som kan fore til dodelige
eller alvorlige personskader! Ikke &pne enheten eller utfer reparasjoner selv.
» Kontakt i.safe MOBILE GmbHs reparasjonsservice pa
www.isaf bil / t/service hvis enheten ikke virker som den skal, hvis den
ma repareres eller hvis det trengs en byttedel.

com/

RETURFORSENDELSE

Kontakt i.safe MOBILE GmbHs reparasjonsservice pa
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) DETALJHANDELSPARTNER

Du finner detaljhandelspartneren som er ansvarlig for landet ditt pa
www.isafe-mobile.com/en/contact
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)>RENGJ@RING

MERK

Feil rengjering kan forarsake skader pa enheten. Husk falgende nar du rengjer:
» Koble enheten fra stikkontakten for rengjering.

» Ta 1S540.x eller batteriet ut av bordladeren.

» lkke bruk kjemikalier til rengjoringen.

» Rengjer enheten og stremforsyningen med en myk, fuktet antistatisk klut.

) OPPBEVARING

MERK

Feil oppbevaring kan forarsake skader pa enheten. Enheten oppbevares i en luftfuktighet pa
10-60 % og i felgende omgivelsestemperaturer:

> Opptil én maned: -20 °C til +45 °C (-4 °F til +113 °F)

» Opptil tre méneder: -10 °C til +35 °C (+14 °F til +95 °F)

» Over tre maneder: -10 °C til +25 °C (+14 °F til +77 °F)

) RESIRKULERING

MERK

Feil kassering av elektroniske produkter, batterier og emballasjematerialer er en fare

for miljoet. Husk felgende nar du kasserer elementer:

» IKKE kast batterier i husholdningsavfallet.

» Elektroniske produkter, batterier og emballasjematerial mé alltid kasseres egnede
oppsamlingssteder. Pa denne maten forhindrer du ukontrollert kassering av avfall og bidrar til
resirkulering av materialressurser.

Du far mer informasjon fra regionale renovasjonsfirmaer, statlige myndigheter eller
i.safe MOBILE GmbH-servicesenteret som er ansvarlig for ditt land eller din region pa
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) MERKER
i.safe MOBILE GmbH og i.safe MOBILE GmbH-logoen er merker fra i.safe MOBILE GmbH.
Alle videre merker og opphavsretter tilhgrer den aktuelle eieren.
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POLSKI
) PRZECZYTAC | ZROZUMIEC INSTRUKCJE.

CHRONIC SWOJE ZYCIE | PRZECZYTAC INSTRUKCJE OBSLUGI.

Niniejsza instrukcja obstugi stanowi cze$¢ urzadzenia IS-DC540.1. Instrukcja obstugi podaje

wazne informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania urzadzenia.

» Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza Instrukcje
obstugi, zwracajac szczegdlna uwage na czes¢ ,Bezpieczenstwo” i ostrzezenia oznaczone
symbolem ostrzegawczym.

» Zapewni¢ dostep do niniejszej Instrukcji obstugi zawsze, kiedy bedzie to potrzebne.
Aktualng wersje Instrukcji obstugi mozna znalez¢ na stronie
www.isaf bile.com/en/support/downloads

» Przestrzegac wszystkich instrukcji podanych na urzadzeniu i opakowaniu.

» Przestrzegac lokalnych przepiséw bezpieczenstwa.

)>ZASTOSOWANIE

1S-DC540.1 to tadowarka biurkowa stuzaca do tadowania i.safe MOBILE 1S540.x i jego bate-
rii. Z urzadzenia nalezy korzystac¢ wytgcznie w sposéb opisany w niniejszej Instrukcji obstugi.
Kazdy inny sposéb korzystania zostanie uznany za nieprawidtowy i moze doprowadzi¢ do
$mierci, powaznych obrazen ciata i uszkodzenia urzadzenia.

Producent, firma i.safe MOBILE GmbH, nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
szkody spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem. Nieprawidtowe uzytkowanie powo-
duje wygasniecie gwarangji.

GWARANCIE
Warunki gwarancji mozna znalez¢ na stronie www.isafe-mobile.com/en/support/service

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Deklaracje zgodnosci UE mozna znaleZ¢ na koricu niniejszej Instrukcji obstugi lub na stronie
www.isafe-mobile.com/en/support/downloads

) OPIS OGOLNY
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1)  INTERFEJS USB: Przewdd tadowania i.safe PROTECTOR 2.0 - przewdd USB-C
2) GNIAZDO LADOWANIA BATERII

3) GNIAZDO LADOWANIA 1S540.X

4) DIODALED STANU IS540.X: Wyswietlanie stanu tadowania 1S540.x.

5) DIODA LED STANU BATERII: Wyswietlanie stanu tadowania baterii

STAN LADOWANIA

Kolory diody LED w tadowarce biurkowej oznaczaja:
» CZERWONY: Tryb tadowania

» ZIELONY: Stan czuwania lub koniec fadowania

)BEZPIECZENSTWO

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia uwaznie przeczytac rozdziat ,Bezpieczeristwo”
niniejszej Instrukgji obstugi. Brak przestrzegania tych instrukcji lub brak ich zrozumienia moze
doprowadzi¢ do $mierci, powaznych obrazen ciata i uszkodzenia urzadzenia.

UZYTKOWNIK

Z urzadzenia moga korzysta¢ wytacznie uzytkownicy przeszkoleni, wykwalifikowani do obstu-
gi urzadzen Ex w strefach zagrozonych wybuchem, ktérzy przeczytali i zrozumieli niniejszaq
Instrukcje obstugi.

PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO

» Urzadzenia uzywac wytacznie poza obszarami zagrozonymi wybuchem.

»tadowac wytacznie 1S540.x i jego baterie.

» Uzywac wytacznie dotaczonego przewodu i.safe PROTECTOR 2.0 - przewdd USB-C.

» tadowac wytacznie w temperaturze otoczenia w przedziale od 0 °C do +45 °C (+32 °F to +113 °F).

DODATKOWE ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

» tadowarke biurkowa uzywac wytacznie w suchych pomieszczeniach wewnatrz.

» Nie uzywac tadowarki biurkowej w poblizu jakichkolwiek substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.

» Nie uzywac tadowarki biurkowej w warunkach duzego zapylenia, duzej wilgotnosci, w bardzo
niskich lub wysokich temperaturach.

» Nie wystawiac tadowarki biurkowej na dziatanie silnych pél magnetycznych, np. emitowanych
z piecow indukcyjnych lub kuchenek mikrofalowych.

) ZAKRES DOSTAWY

Opakowanie z urzadzeniem zawiera nastepujace elementy:
> 1x15-DC540.1

) 1 x Operating Manual

) 1xi.safe PROTECTOR 2.0 - przew6d USB-C
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>LADOWANIE

NIEBEZPIECZENSTWO

Nieprawidtowe uzytkowanie moze spowodowac $mierc lub powazne obrazenia ciata! Urzad-
zenia uzywac wytacznie poza obszarami zagrozonymi wybuchem.

» Podtaczy¢ do zasilacza i.safe PROTECTOR 2.0 - przewdd USB-C.

» Podfaczyc i.safe PROTECTOR 2.0 - przewod USB-C do interfejsu USB tadowarki biurkowej.
» Podtaczyc zasilacz do gniazda elektrycznego.

» Podtaczy¢ 1S540.x lub baterie do odpowiedniego gniazda tadowarki biurkowej.

Dioda LED stanu w tadowarce biurkowej zmieni kolor z zielonego na czerwony.

Po natadowaniu 1S540.x lub baterii dioda LED stanu w tadowarce biurkowej zmieni kolor

z czerwonego na zielony.

W przypadku tadowania 1S540.x dioda LED na wyswietlaczu pokazuje stan tadowania.

UWAGA
tadowanie 1S540.x i baterii jednocze$nie wydtuza czas tadowania.

)Y MOZLIWE PROBLEMY Z URZADZENIEM

Informacje na temat mozliwych problemow z urzadzeniem i sposobéw ich rozwigzywania
mozna znalez¢ na stronie www.isaf bile.com/en/support/service w pozycji ,FAQ".

W przypadku jakichkolwiek pytarn dodatkowych, prosimy o kontakt z serwisem
i.safe MOBILE GmbH na stronie www.isafe-mobile.com/en/support/service

)Y KONSERWACJA / NAPRAWA

Urzadzenie nie posiada zadnych czesci do obstugi przez uzytkownika.

OSTRZEZENIE
Nieprawidtowe naprawy stwarzaja ryzyko wybuchu lub pozaru, ktére mogg spowodowacé
Smier¢ lub powazne obrazenia ciata! Nie otwierac urzadzenia i nie wykonywac zadnych
napraw samodzielnie.
» Jezeli urzadzenie nie dziata prawidtowo, wymaga naprawy lub wymaga-
nesa czesu zamienne, skontaktowac sie z serwisem i.safe MOBILE GmbH

WWW.i bile.com/en/support/service

WYSYLKA ZWROTNA

Skontaktowac sie z serwisem
i.safe MOBILE GmbH www.isafe-mobile.com/en/support/service

) PARTNER DETALICZNY
Partneréw sprzedazy detalicznej dla danego kraju mozna znalez¢ na stronie
www.isafe-mobile.com/en/contact
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)>CZYSZCZENIE

UWAGA

Nieprawidtowe czyszczenie moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Podczas czyszczenia
przestrzegac nastepujacych zalecen:

» Przed przystapieniem do czyszczenia odtgczyc urzadzenie od zasilania.

» Odtaczyc¢ 1S540.x lub baterie od tadowarki biurkowe;j.

» Do czyszczenia nie stosowac srodkéw chemicznych.

» Urzadzenie i zasilacz nalezy wyczysci¢ miekka, zwilzong $ciereczka antystatyczna.

)Y PRZECHOWYWANIE

UWAGA

Nieprawidtowe przechowywanie moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Przechowywac
urzadzenie w warunkach wilgotnosci od 10 % do 60 % w nastepujacych temperaturach
otoczenia:

» Do miesigca: Od -20 °C do +45 °C (od -4 °F do +113 °F)
) Do trzech miesiecy: Od -10 °C do +35 °C (od +14 °F do +95 °F)
) Powyzej trzech miesiecy: Od -10 °C do +25 °C

(od +14 °F do +77 °F)

)>RECYKLING

UWAGA

Nieprawidtowa utylizacja urzadzen elektronicznych, baterii i materiatow opakowa-

niowych stwarza ryzyko dla srodowiska. Podczas utylizacji elementow przestrzegac E
nastepujacych zalecen:

» NIE wyrzucacé baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego. —
» Zawsze oddawac urzadzenia elektroniczne, baterie i materiaty opakowaniowe do odpowied-
nich punktéw zbidrki. W ten sposéb mozna zapobiec niekontrolowanemu pozbywaniu sie

odpaddw i promowac recykling materiatow.
Dodatkowe informacje na temat regionalnych firm gospodarki odpadami, wtadz panst-
wowych lub o$rodka serwisowego i.safe MOBILE GmbH dla danego kraju lub regionu mozna
znalez¢ na stronie www.isaf bile.com/en/: t/service

> ZNAKI HANDLOWE
i.safe MOBILE GmbH i i.safe MOBILE GmbH Logo s3 markami i.safe MOBILE GmbH.
Wszystkie inne marki i prawa autorskie sg wasnoscia ich poszczegélnych wiascicieli.
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PORTUGUES (EV)
) LEIA E COMPREENDA AS INSTRUCOES

PROTEJA ASUA VIDAE LEIA O MANUAL DE FUNCIONAMENTO
Este manual de funcionamento é parte do dispositivo 1S-DC540.1. O manual de funciona-
mento fornece informagdes importantes sobre a utilizagdo segura do dispositivo.
» Antes de utilizar o dispositivo, leia cuidadosamente este manual de funcionamento e preste
atengdo a secgdo ,Seguranga” e aos avisos destacados com o simbolo de aviso.
» Certifique-se de que tem acesso a este manual de funcionamento sempre que precisar dele.
Pode encontrar o atual manual de funcionamento em
www.isaf bile.com/en/support/downloads
» Siga todas as instrugdes presentes no dispositivo e na embalagem.
» Siga as normas de seguranca locais.

YUTILIZAGAO PREVISTA

01S-DC540.1 é um carregador de secretaria para carregar o i.safe MOBILE 1S540.x e a sua
bateria. Utilize este dispositivo apenas conforme descrito neste manual de funcionamento.
Qualquer outra utilizagao é considerada imprdpria e pode levar a morte, ferimentos graves e
danos no dispositivo.

O fabricante i.safe MOBILE GmbH nao assume qualquer responsabilidade por danos causa-
dos por utilizagao imprépria. A garantia expira em caso de utilizagdo impropria.

GARANTIA
Pode encontrar as condi¢des da garantia em www.isaf bile.com/en/: t/service

PP

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE EU
Encontrara a declaragdo de conformidade da UE no final deste manual de funcionamento ou

em www.isaf bile.com/en/support/d load.
) ASPETOS GERAIS DO DISPOSITIVO
1
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1) INTERFACE USB: Ligagao do Cabo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0.

2) RANHURA DE CARREGAMENTO NA BATERIA

3) RANHURA DE CARREGAMENTO NO 1S540.X

4) LEDDEESTADO DO IS540.X: Indicacdo do estado de carga do 1S540.x.
5) LED DEESTADO DA BATERIA: Indicacio do estado de carga da bateria.

ESTADO DE CARGA

As cores do LED de estado no carregador de secretaria tém os seguintes significados:
» VERMELHO: Modo de carregamento

» VERDE: Modo de espera ou final do carregamento

) SEGURANCA

Leia cuidadosamente a seccdo ,Seguranca” deste manual de funcionamento antes de utilizar
o dispositivo. A inobservancia ou incompreensdo destas instrugées pode levar a morte,
ferimentos graves e danos no dispositivo.

UTILIZADOR

Apenas utilizadores devidamente formados e qualificados para a utilizagao de dispositivos
destinados a serem utilizados em atmosferas potencialmente explosivas e que tenham lido
e compreendido este manual de funcionamento podem utilizar este dispositivo em dreas de
risco de explosao.

NORMAS DE SEGURANCA EX-RELEVANTES

» Utilize o dispositivo apenas fora de areas de risco de explosao.

» Carregue apenas o 1S540.x e a sua bateria.

» Utilize apenas o Cabo USB-C i.safe PROTECTOR 2.0 fornecido.

» Carregue apenas a temperaturas ambiente entre 0 °C e +45 °C (+32 °F a +113 °F).

OUTRAS ORIENTAGOES DE SEGURANGA

» Utilize o carregador apenas em espagos interiores secos.

» Nao utilize o carregador perto de substancias inflamaveis ou explosivas.

» Nao utilize o carregador em ambientes com muito pé ou humidade ou com temperaturas
extremamente altas ou baixas.

» Nao exponha o carregador a campos magnéticos fortes, como aqueles emitidos por fornos de
indugdo ou micro-ondas.

)>VOLUME DE FORNECIMENTO

A embalagem do seu dispositivo contém o seguinte:
> 1x15-DC540.1

» 1 x Operating Manual

> 1xCabo USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0
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) CARREGAR

PERIGO
A utilizagdo imprépria pode resultar em morte ou ferimentos graves! Utilize o dispositivo
apenas fora de dreas de risco de explosao.
» Ligue o Cabo USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0 a unidad de alimentagao.
» Ligue o Cabo USB-Ci.safe PROTECTOR 2.0 a interface USB do carregador de secretaria.
» Ligue a unidad de alimentagao a tomada elétrica.

» Coloque 0 1S540.x ou a bateria na ranhura de carregamento correspondente do carregador
de secretaria.

O respetivo LED de estado no carregador muda de verde para vermelho.

Quando 0 15540.x ou a bateria estiverem carregados, o respetivo LED de estado no carre-
gador muda de vermelho para verde.

No 1S540.x, o LED de estado no ecra mostra o estado de carga.

NOTA
Carregar 0 1S540.x e a bateria ao mesmo tempo aumenta o tempo de carregamento.

) POSSIVEIS PROBLEMAS DO DISPOSITIVO

Podera encontrar informagdes sobre possiveis problemas do dispositivo e como os corrigir
em www.isafe-mobile.com/en/support/service na opcédo de menu ,FAQ".

Em caso de duvidas, contacte o servico de reparacgdo i.safe MOBILE GmbH em
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) MANUTENCAO / REPARACAO

O aparelho em si, ndo possui quaisquer pegas que necessitem de manutengao.

AVISO
Reparagdes incorretas representam um risco de explosao ou fogo, o que pode resultar em
morte ou ferimentos graves! Nao abra o dispositivo, nem efetue qualquer reparagao.
» Se o dispositivo nao estiver a funcionar normalmente, se este precisar de ser repara-
do ou se for necesséria uma peca de substitui¢ao, contacte o servigo de reparagao
i.safe MOBILE GmbH em www.isaf bile.com/en/: t/service
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DEVOLUGAO

Contacte o servico de reparacdo i.safe MOBILE GmbH em
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) PARCEIRO COMERCIAL

Pode encontrar o parceiro comercial especialista responsavel pelo seu pais em
www.isafe-mobile.com/en/contact
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Y>LIMPEZA

OBSERVAGAO

Uma limpeza incorreta pode danificar o dispositivo. Tenha atengdo ao sequinte durante a
limpeza:

» Desligue o dispositivo da tomada elétrica antes de o limpar.

» Remova 0 15540.x ou a bateria do carregador.

» Nao limpe com agentes quimicos.

» Limpe o aparelho e a fonte de alimentagdo com um pano antiestatico macio e humedecido.

>ARMAZENAMENTO

OBSERVAGAO

Um armazenamento incorreto pode danificar o dispositivo. Guarde o dispositivo a uma humi-
dade entre 10 % e 60 % nas seguintes temperaturas ambiente:

> Até um més:-20°Ca+45°C (-4 °Fa +113 °F)

> Até 3 meses: -10 °C a +35 °C (+14 °F a +95 °F)

> Mais de 3 meses: -10 °C a +25 °C (+14 °F a +77 °F)

)RECICLAGEM

OBSERVACAO
A eliminagao incorreta de produtos eletrénicos, baterias e material de embalamento
é prejudicial para o ambiente. Tenha atencao ao seguinte durante a eliminacéo: E
» NAO elimine baterias juntamente com lixo doméstico.
» Elimine sempre produtos eletrénicos, baterias e material de embalamento nos pon-
tos de recolha adequados. Assim, evita a eliminagao descontrolada de residuos e promove a
reciclagem de recursos materiais.
Pode obter mais informagdes junto de empresas de eliminagao de residuos regionais, auto-
ridades publicas ou no Centro de servico i.safe MOBILE GmbH responsavel pelo seu pais ou
regiao, em www.isaf bile.com/en/support/service

> MARCAS

i.safe MOBILE GmbH e o logétipo i.safe MOBILE GmbH sdo marcas da
i.safe MOBILE GmbH.

Todas as outras marcas e Copyrights sdo propriedade dos seus respetivos proprietérios.

Gsafe MOBILE
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PORTUGUES (BR)
) LEIA E COMPREENDA AS INSTRUCOES

PROTEJA SUA VIDA E LEIA O MANUAL DE OPERAGOES
Este Manual de Operagdes é parte do dispositivo IS-DC540.1. O Manual de Operagdes fornece
informagdes importantes para garantir o uso seguro do dispositivo.
» Antes de utilizar o dispositivo, leia cuidadosamente este Manual de Operagdes e esteja espe-
cialmente atento a secdo ,Segurancga” e aos alertas destacados com o simbolo de aviso.
» Certifique-se de ter acesso a este Manual de Operagdes sempre que precisar dele.
Vocé pode encontrar o presente Manual de Operagdes em
www.isaf bil /support/download
» Siga todas as instrugdes fornecidas no dispositivo e na embalagem.
» Siga os regulamentos de seguranca locais.

YUSO PRETENDIDO

015-DC540.1é um carregador de mesa para o i.safe MOBILE 1S540.xe sua bateria. Utilize o
dispositivo apenas conforme descrito neste Manual de Operagdes. Qualquer outro uso é consi-
derado indevido e pode levar a morte, a ferimentos graves e a danos no dispositivo.

O fabricante i.safe MOBILE GmbH n&o assume qualquer responsabilidade por danos causados
por uso indevido. A garantia expira em caso de uso indevido.

com/

GARANTIA
Vocé pode encontrar as condigoes de garantiaem
www.isaf bil /[support/service

com/

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE EU/UK
Vocé encontrara a declaragao de conformidade EU em
www.isafi bile.com/en/: t/downloads

PP

) VISAO GERAL DO DISPOSITIVO
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1) INTERFACE USB: Conexao para o Cabo USB-C do i.safe PROTECTOR 2.0.
2) SLOTDE CARREGAMENTO — BATERIA

3) SLOTDE CARREGAMENTO — 1S540.X

4) LED DE STATUS — IS540.X: Display de status de carregamento do 1S540.x.
5) LED DE STATUS — BATERIA: Display de status de carregamento da bateria.

STATUS DE CARREGAMENTO

As cores do LED de status no carregador de mesa significam:
» VERMELHO: Modo de carregamento

» VERDE: Modo de espera ou fim do carregamento

>SEGURANCA

Leia cuidadosamente a secdo “Seguranca” deste Manual de Operacgoes antes de utilizar o
dispositivo. Se vocé nao seguir estas instrugdes ou ndo as compreender, isso podera levar a
morte, a ferimentos graves e a danos no dispositivo.

USUARIO

Apenas usudrios treinados, que sejam qualificados para o uso de dispositivos Ex em dreas de
risco de explosdo e que tenham lido e compreendido este Manual de Operagdes tém permis-
sdo para utilizar este dispositivo.

REGULAMENTOS EX-RELEVANTES DE SEGURANCA

» Use o dispositivo somente fora de dreas com risco de exploséo.

» Carregue apenas o 1S540.x e sua bateria.

» Use somente o Cabo USB-C do i.safe PROTECTOR 2.0 fornecido.

» Carregue o dispositivo apenas em temperaturas ambiente entre
0°Ce+45°C (+32°Fa+113°F).

OUTRAS INSTRUGOES DE SEGURANGA

» Use o carregador de mesa apenas sob condi¢oes internas secas.

» Nao use o carregador de mesa perto de substancias inflamaveis ou explosivas.

» Nao use o carregador de mesa em ambientes com muita poeira ou umidade, ou em tempera-
turas muito altas ou muito baixas.

» Nao exponha o carregador de mesa a campos magnéticos fortes, como os emitidos por
fornos por indugao ou micro-ondas.

YESCOPO DE ENTREGA

A embalagem do seu dispositivo contém:

> 1x15-DC540.1

» 1x Operating Manual

» 1xCabo USB-Cdo i.safe PROTECTOR 2.0
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> CARREGAMENTO

PERIGO
O uso indevido pode ocasionar a morte ou ferimentos graves! Use o dispositivo somente fora
de areas com risco de explosdo.
» Conecte o Cabo USB-C doi.safe PROTECTOR 2.0 a unidade de alimentagao.
» Conecte o Cabo USB-C do i.safe PROTECTOR 2.0 a interface USB do carregador de mesa.
» Conecte a unidade de alimentagado a tomada elétrica.
» Coloque 0 1S540.x ou a bateria no slot de carregamento correspondente do carregador de mesa.
O respectivo LED de status no carregador de mesa muda de verde para vermelho.

Quando 0 15540.x ou a bateria estiver carregado, o respectivo LED de status no carregador de
mesa muda de vermelho para verde.

No 1S540.x, o LED de status no display exibe o status de carregamento.

OBSERVAGAO
Carregar 0 1S540.x e a bateria ao mesmo tempo prolonga o tempo de carregamento.

) POSSIVEIS PROBLEMAS DO DISPOSITIVO

Vocé pode encontrar informagées sobre possiveis problemas do dispositivo e sobre como corri-
gi-los em www.isafe-mobile.com/en/support/service no item de menu ,FAQ".

Se vocé tiver outras perguntas, entre em contato com o servico de reparo
dai.safe MOBILE GmbH em www.isafe: bile.com/en/support/service

Y MANUTENGAO / REPARO

O dispositivo em si ndo possui pegas que possam ser reparadas pelo usuario.

AVISO
Reparos realizados de forma incorreta representam um risco de explosao ou incéndio, que
podem resultar em morte ou ferimentos graves! Nao abra o dispositivo nem efetue reparos por
conta propria.
» Entre em contato com o servigo de reparos da i.safe MOBILE GmbH em
www.isaf bile.com/en/ t/service caso o dispositivo ndo esteja funcionando nor-

PP

malmente, caso o dispositivo precise ser reparado ou se precisar de uma pega de substituicao.

DEVOLUGAO
Entre em contato com o servigo de reparos da i.safe MOBILE GmbH em
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) PARCEIRO COMERCIAL
Vocé podera encontrar o parceiro comercial especializado responsavel pelo seu pais em
www.isafe-mobile.com/en/contact
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Y>LIMPEZA

OBSERVAGAO

A limpeza incorreta pode causar danos ao dispositivo. Ao realizar a limpeza, observe o
seguinte:

» Desconecte o dispositivo da tomada elétrica antes de limpar.

» Remova o 1S540.x ou a bateria do carregador de mesa.

» Nao utilize produtos quimicos para a limpeza.

» Limpe o aparelho e a fonte de alimentagdo com um pano antiestatico macio e umedecido.

>ARMAZENAMENTO

OBSERVAGAO

Armazene o dispositivo a uma umidade de 10 % a 60 % nas seguintes temperaturas ambientes:
> Até um més: -20 °C até +45 °C (-4 °F até +113 °F)

) Até 3 meses: -10 °C até +35 °C (+14 °F até +95 °F)

> Mais de 3 meses: -10 °C até +25 °C (+14 °F até +77 °F)

)RECICLAGEM

OBSERVACAO
O descarte incorreto de produtos eletronicos, baterias e materiais de embalagem E
representa um risco ao meio ambiente. Ao descartar os itens, observe o seguinte:
» NAO descarte baterias juntamente com o lixo doméstico. —
» Sempre descarte produtos eletronicos, baterias e materiais de embalagem nos
pontos de coleta adequados. Desta forma, vocé evita o descarte descontrolado de lixo e
promove a reciclagem de recursos materiais.
Vocé pode obter mais informagoes sobre as empresas de descarte de lixo regionais, sobre as
autoridades publicas ou sobre o Centro de Servigo da i.safe MOBILE GmbH responsavel pelo

seu pais ou regiao em www.isaf com/ pport/service

) MARCAS REGISTRADAS

i.safe MOBILE GmbH e a i.safe MOBILE GmbH logo sao marcas registradas

dai.safe MOBILE GmbH.

Todas as outras marcas comerciais e direitos autorais sao de propriedade de seus respectivos
proprietarios.
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PYCCKUN
Y N3YYUTE MHCTPYKLUN

ANA OBECNEYEHWA BE3OMNACHOCTU MPOYTUTE PYKOBOACTBO MO 3KCNNYATALMKU
HacToswiee pykoBOACTBO MO IKCMNyaTaLmm ABNAETCA 06A3aTeNbHOW YacCTbio yCTPONCTBA
1S-DC540.1. B pyKoBOACTBE M0 3KCMayaTauunm npreeaeHa BaxHas nidopmauyus o
6e30macHom 3KCnyaTaLmm yCTPOMCTBa.

» lMNepep Hauanom aKCnIyaTaLnm yCTPOMNCTBA BHUMATENIbHO NMPOUTUTE HacToALLee
PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTalyuu u ocoboe BHUMaHue yaenuTe pasaeny ,besonacHocts” n
npegynpexaeHnAam, BblAeNeHHbIM CUMBOJIOM NpeaynpexaeHus.

» HacTosllee pykoBoACTBO MO KCMIyaTaLmm Bceraa fOMKHO HaXOANTLCA B AOCTYMHOM
mecTe. TeKyLLLI/IVI BapuaHT pykoBoacTea no 3KCI1]'IyaTaL|I/II/I MOXHO HalTN nop ccbinke
WwWW.i bile.com/en/support/d.

» BbinonHaAiiTe BCe MHCTPYKLMW, HAHECEHHbIE Ha KOPMYC YCTPOCTBA UK Ha YNaKOBKY.

» BbinonHaAnTe MecTHble npasuna TeXHNKn 6e3onacHoCTU.

Y NCNOJNIb3OBAHUE MO HA3SHAYEHUIO

1S-DC540.1 - 370 HACTONbHOE 3apAAHOE YCTPONCTBO AN1A 3apAaKY i.safe MOBILE 1S540.x 1
ero akkymynatopa. JKCnnyaTuposaTh yCTPONCTBO HEOHXOAVMO B CTPOrOM COOTBETCTBUM C
TpeboBaHNAMM HaCTOALLEro PYKOBOACTBA MO 3KCnyaTaumu. Jloboe apyroe ncnonbsosaHue
CUNTAETCA HEMPaBUJIbHBIM U MOXKET MPUBECTN K CMEPTU, TAXKENbIM TPaBMam U BbIXOAY
ycTpoiicTBa U3 cTpos. Mi3rotosutesnb, komnaHus i.safe MOBILE GmbH, He HeceT
OTBETCTBEHHOCTV 3a ylep6, BO3HUKILNIA B pe3ysibTaTe HeNpaBWbHOI 3KCnnyaTauun. B
cilyyae HenpaBubHON 3KCMyaTaly rapaHTVA He NpefocTaBiAeTCa.

FTAPAHTUA
YcnoBus NpeAoCTaBeHrs rapaHTUy MOXHO HaNTK MO CCblKe
www.isaf bile.com/en/support/service

AEKJIAPALNA COOTBETCTBUA EC

Jleknapaumio cooTBETCTBIA HopMam EC MOXHO HaliTu B KOHLE HAaCTOALLEro pyKoaoncma no
3KCMyaTauum Uam no ccbinke www.isaf bile.com/en/support/d !

) OB30P YCTPOUCTBA
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1) PA3BEM USB: MoaknioueHune USB-C-kabenb i.safe PROTECTOR 2.0
2) cnot ANA3APAAKU AKKYMYJIATOPA
3)  CNnOTANA 3APALKU 1S540.X

4) CBETOAUOAHBIA UHAUKATOP COCTOAHMA 1S540.X: [lncnneit cOCTOAHNA
3apAapku 1S540.x.

5) CBETOAWOAHbLIN UHAUKATOP COCTOAHUA AKKYMYJIATOPA: iucnneit
COCTOAHMA 3apAAKN aKKyMynaTopa.

COCTOAHUE 3APAQKU

LiBeTa cBETOAMOAHOrO MHAKATOPa COCTOAHA Ha HAaCTOIbHOM 3aPAJJHOM YCTPONCTBE UMEelT
cnepytoliee 3HaueHne:

> KPACHbIW: Pexxum 3apagku

> 3ENIEHBIN: Pexnm oxnaaHns niv okoHYaHue 3apaakm

)>BE30MNACHOCTb

Mepep HauanoM KCryaTaLmMu yCTPONCTBA BHUMATEIbHO NPOYTUTE pasaen «besonacHocTb»
HaCTOALEro PyKOBOACTBA MO IKCMAyaTaLuu. ECnv Bl He BbiNonHAETe Tpe6OBaHNA HACTOALYMUX
VIHCTPYKLMI1 MW HE NMOHVMAETE WX 3HAUEHME, 3TO MOXET NPUBECTYN K CMEPTH, TAXESNbIM TpaBMam
VNN BbIXOAY YCTPOWCTBA 13 CTPOS.

MOJIb30OBATEJIb
K 3Kcnnyatauum HacToALLEro ycTponcTaa A0MYCKaloTCA TONbKO 06yUYeHHbIe NOMb30BaTeNu, KOTopble
obnapatoT HaBblkamm 06 palLy CB3pbIBO YCTPOMCTBaMM BO B3PbIBOOMACHOM

cpefe v KoTopble MpoYsIv U NOHANN Tpe605ava HacToALero pykoBoACTea no skcnayaraunmn.

MPABUJIA TEXHUKWN BE3OMACHOCTU, OTHOCALNECA K B3PbIBOBE3OMACHbIM

YCTPOUCTBAM

» Mcnonb3oBaTb yCTPOCTBO TONbKO BHE B3PbIBOOMACHbIX 30H.

» 3apaxaTb ToNbKo 1S540.X 11 ero akkymynaTop.

» Wcnonb3oBaTtb TonbKo npunaraembiin USB-C-kabenb i.safe PROTECTOR 2.0.

» 3apaxaTb TONbKO B AnanasoHe TemnepaTyp oKpyxatoliero Bosayxa ot 0 ao +45 °C
(oT+32 go +113 °F).

COBETbI MO BE3OMACHOCTU

» Micnonb3oBaTb HacTonbHoe 3apagHoe yCTpOVICTBO TONbKO B CYyXNX NOMeLeHNAX.

» He ncnonb3oBath HaCTONbHOE 3apsifHOE YCTPOICTBO BO3JE FOPIOYMX WM B3PbIBYATbIX
BeLeCTB.

» He ncnonb3oBath HaCTONbHOE 3apsAfHOE YCTPOICTBO B YCIIOBUAX CUIIbHOW 3anMblIeHHOCTH,
BJTAXKHOCTW UM YPE3MEPHO BbICOKNX UV HUSKNX TeMnepaTyp.

» He noasepraTb HaCTONbHOE 3apAfHOe yCTpOVICTBO BOSF\GMCTBVHO CUNbHbIX
SNeKTPOMarHUTHbIX Nonewu, cos, X UHAYKU MO N MUKPOBOJTHOBbIMU NMevYamu.
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Y KOMMNEKT MOCTABKU

B KomnnekT nocTaBKku BXOAAT cnefyoue KOMNOHEHTbI:
> 1x1S-DC540.1

) 1 x Operating Manual

) 1 x USB-C-ka6enb i.safe PROTECTOR 2.0

)3APAOKA

OMACHO
HenpasunbHas sKkcnnyaTaumna MOXeT NPUBECTU K CMePTU UK TAXKeNbIM TpaBmam!
MNcnonb3oBatb yCTPOWCTBO TONbKO BHE B3PbIBOOMACHbIX 30H.
» Mopkntounte USB-C-kabenb i.safe PROTECTOR 2.0 k 610Ky nuTaHuA.
» Moakniountb USB-C-kabensb i.safe PROTECTOR 2.0 Tvina C k pa3bemy USB HacTonbHOro
3apAAHOTO YCTPOIICTBA.
» MoaKnunTb 650K NUTAHNA K PO3ETKE.
» BctaBuTb 1IS540.X Unm akkymynaTop B COOTBETCTBYIOLLMIA CIOT HACTONbHOMO 3aPAAHOTO
ycTpoucTBa AnAa 3apAaakun.
COOTBeTCTBleLI.[I/IIh CBQTOF[I/IOFLHbIVI WHANKATOP COCTOAHNA HAa HACTOJIbHOM 3apAAHOM
YCTPONCTBE N3MEHUT LIBET C 3€/1eHOr0 Ha KpacCHbIn.

Korpa 1S540.x unu akkymynaTop 3apaKeHbl, COOTBETCTBYIOL|UI CBETOANOAHbIN UHANKATOP
COCTOAHMA Ha HACTONIbHOM 3aPAAHOM YCTPONCTBE MEHAET LiBET C KPACHOTO Ha 3e/eHblil.

Ha 1S540.x cBeTOANOAHDIN NHAMKATOP COCTOAHMA Ha CT/Iee NOKa3blBaeT COCTOAHME 3apAKN.
MPUMEYAHUE

OpHoBpeMeHHas 3apsfKa IS540.X 1 akKyMynaTopa yBenuumnBaeT Bpema 3apaaKi.

) BO3MOXHbIE HEMCMTPABHOCTU YCTPOUCTBA

MHdopmMaLmio 0 BO3MOMKHbIX HENCNPABHOCTAX YCTPOMCTBA M CMOCO6aX UX YCTPAHEHWA MOXKHO

HaMTU Mo cCbinke www.isaf bile.com/en/support/service B pazgene ,FAQ".

Ecnny Bac octanuce Bonpockl, 06patntech B OTAEN 06C/TYKIBaHNA

komnaHuy i.safe MOBILE GmbH no ccbinke www.isafi bile.com/en/support/service
Y OBCNYXXUBAHUE / PEMOHT

JlaHHOe YCTPONCTBO MOBUBHOI CBA3M KaK TaKOBOE He COflePXUT fleTanei, 06Cnyxu-
BaeMblX Mosib30BaTeNeM.

NPEAYNPEXAEHUE
HenpaBunbHbIi PEMOHT MOXeT NPUBECTM K B3PbIBY VI BO3rOPaHI0 YCTPONCTBA, KOTOPbIE, B
CBOIO OYepe/ib, MOTYT CTaTb MPUYUHO CMEPTU UK TAXeNbIX TpaBm! 3anpelyaeTca OTKpbIBaTb
KOpMyc yCTPOICTBA U NPOBOANTb CAMOCTOATENbHbBIN PEMOHT.
» O6paTI/ITECb BoOTAEN I'IOFU:[Ep)KKI/I komnaHuy i.safe MOBILE GmbH no ccbinke
www.isaf bile.com/ pport/service ecny ycTpoincTBo paboTaeT HeMpaBuIbHO,
eCNV YCTPONCTBO HYXKAAETCA B PEMOHTE UM €C/IN HEOOXOANMbI CMEHHbBIE KOMMOHEHTbI.
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BO3BPAT

O6patuTech B oTAeN NoaaepxKu komnaHuu i.safe MOBILE GmbH no ccbinke
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) PETVIOHAJIbHbIV MPEACTABUTENb

MepeueHb pervoHanbHbIX NpefCTaBUTENe MOXHO HaWTH MO CCbiKe
www.isafe-mobile.com/en/contact

YUYUCTKA

NMPUMEYAHUE

HEI'IpaBI/I}'IbHa;I YNCTKa MOXeT NPUBECTU K BbIXOAY yCTpOVICTBa n3 cTpoA. Bo BpemMA YNCTKN
BbINOMHANTE Cllielylollne NpaBuna:

» OTKAKYUTb NPMBOP OT PO3ETKU Nepef YNCTKOM.

» BbiHYTb 1S540.X 1nn akKyMynATOP U3 HAaCTONIbHOTO 3apAAHOro YCTPONCTBA.

» 3anpeLjaeTca UCMob30BaTh 41A YNCTKN XMMUYECKME MaTeprabl.

» OunuainTe yCTPOWCTBO 1 aflanTep NUTaHNA MATKOW BNaXKHOW aHTUCTaTNYeCKON TKaHbIO.

) XPAHEHUE

NMPUMEYAHUE

HenpasunbHoe xpaHeHVe MOXeT NPUBECTY K BbIXOAY YCTPOWNCTBa U3 CTPOA. XpaHute
YCTPONCTBO Npu BRaxHocTn oT 10 % o 60 % npu cnepyowmx Temneparypax okpyxatoLiei
cpepbl:

» [lo ogHoro mecsaua: ot -20 °C go +45 °C (o1 -4 °F go +113 °F).

> o 3 mecaues: oT-10 °C go +35 °C (o1 +14 °F go +95 °F)

) Bonee 3 mecsaues: oT-10 °C go +25 °C (o1 +14 °F go +77 °F).

YYTUNN3ALMA

MPUMEYAHUE
HenpasunbHaa yTunn3auma sneKTPOHHbIX yCTPOWNCTB, aKKyMyNATOPOB 1 yNakoBKu
npeAcTaBAeT yrposy Ana oKpyalolen cpeabl. YTunnsupyinTe ycTponcTso B E
COOTBETCTBIN CO CNIeAlyOWMMN NpaBuiamu:
» 3AMPELLAETCA Bbi6pacbiBaTh 0TpaboTaHHbIe aKKYMyNIATOPbI BMecTe ¢ 6biTosbivMy I
oTXxofamu.
» Bcerzja caaBaiiTe 3f1@KTPOHHbIN TOM, aKKyMYNIATOPbI 11 yaKoBOYHble MaTepuanbl
B CMeLMann3npoBaHHble MyHKTbI Mprema. Takum 06pa3om Bbl peaoTBpaTuTe
6eCKOHTPOJbHYI0 YTUM3aLMI0 OTXOA0B U CNOCO6CTBYETE MOBTOPHOMY UCMOMb30BaHMIO
MaTepuanbHbIX PecypcoB.
JlononHUTENbHYI0 NHGOPMALIMIO Bbl MOXKETE MOMYUNTb Y MECTHBIX OPraHu3aLuil,
3aHVMAIOLWUXCA YTUAU3aLME OTXOA0B, OPraHOB BNACTU MM Y PErMOHaNbHOro
npepctaButens komnaHuw i.safe MOBILE GmbH, pa6oTatoliero B Ballei cTpaHe unn

il

pernoHe, no ccoinke www.isaf com/en/support/service
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) TOPTOBbIE MAPKU

i.safe MOBILE GmbH v norotvn i.safe MOBILE GmbH sBnstoTcA TOProsbiMu Mapkamm
komnaHuy i.safe MOBILE GmbH.

Bce npouue Toprosble MapKy 11 aBTOPCKIE NpaBa sBATCA COGCTBEHHOCTBIO COOT-
BETCTBYIOLLMX BNIAafeSbLIEB.

SVENSKA
YLAS OCH FORSTA INSTRUKTIONERNA

VARNA DITT LIV OCH LAS BRUKSANVISNINGEN

Denna bruksanvisning dr en del av apparaten 1S-DC540.1. Bruksanvisningen ger védsentlig

information om hur enheten kan anvéndas sékert.

» Innan du anvénder enheten lds denna bruksanvisning omsorgsfullt och uppmarksamma
sérskilt avsnittet "Sékerhet” och varningarna som markerats med varningssymbolen.

» Se till att du har tillgang till denna bruksanvisning nar du behdver den. Du hittar den aktuella
bruksanvisningen pa www.isafe-mobile.com/en/support/downloads

» Folj samtliga instruktioner pa enheten och pa férpackningen.

» Foljlokala sékerhetsférordningar.

) AVSEDD ANVANDNING

1S-DC540.1 ar en skrivbordsladdare for laddning av i.safe MOBILE 1S540.x och det tillhoran-
de batteriet.

Anvand enheten enbart som det beskrivs i denna bruksanvisning. All annan anvéndning
betraktas som felaktig och kan leda till déden, allvarliga personskador och att enheten gar
sonder.

Tillverkaren i.safe MOBILE GmbH tar inte pa sig nagot ansvar for skador orsakade av felaktig
anvandning. Garantin géller inte i handelse av felaktig anvdandning.

GARANTI
Du hittar garantivillkoren pa www.isafe-mobile.com/en/support/service

EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Du hittar EU-forsakran om 6verensstammelse i slutet av denna bruksanvisning eller pa

www.isaf bil / /d load

com/
pport
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) OVERSIKT OVER ENHETEN

1)  USB-GRANSSNITT: Anslutning for i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel.
2) LADDNINGSOPPNING FORBATTERIET

3) LADDNINGSOPPNING FOR1S540.X

4) STATUS-LED FOR I1S540.X: Display for 1S540.x laddningsstatus.

5) STATUS-LED FOR BATTERIET: Display for batteriets laddningsstatus.
LADDNINGSSTATUS

Fargerna pa skrivbordsladdarens status-LED betyder féljande:

> ROTT: Laddningslage
» GRONT: Standby eller avslutad laddning

) SAKERHET

Las avsnittet "Sakerhet” noggrant i denna bruksanvisning innan du bérjar anvanda enheten.

Om du inte foljer dessa instruktioner eller om du inte férstar dem, kan det leda till déden,
allvarliga personskador och skador pa enheten.

ANVANDARE

Enbart utbildade anvandare som vet hur man anvéander Ex-enheter i explosionsfarliga
omraden och som har ldst och forstatt denna bruksanvisning far anvanda denna enhet.

EX-RELEVANTA SAKERHETSFORESKRIFTER

» Anvédnd enheten enbart utanfér explosionsfarliga omraden.

» Ladda endast 1S540.x och det tillhérande batteriet.

» Anvénd endast den medféljande i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel.

» Ladda endast vid omgivningstemperaturer pa 0 °C till +45 °C (+32 °F till +113 °F).

@safe MOBILE
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YTTERLIGARE SAKERHETSREKOMMENDATIONER
» Anvénd endast skrivbordsladdaren i torra inomhusmiljoer.
» Anvénd inte skrivbordsladdaren i narheten av brandfarliga eller explosiva &mnen.

» Anvénd inte skrivbordsladdaren i miljoer med mycket damm, fukt eller mycket hoga eller laga
temperaturer.

» Utsatt inte skrivbordsladdaren for starka magnetfalt, till exempel sddana som avges fran
induktionsugnar eller mikrovagsugnar.

) LEVERANSOMFANG

Enhetens forpackning innehaller féljande:
> 1x15-DC540.1

) 1 x Operating Manual

> 1xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel

YLADDNING

FARA

Felaktig anvandning kan leda till dod eller allvarliga personskador! Anvand enheten enbart
utanfor explosionsfarliga omraden.

» Anslut i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel till ndtaggregat.

» Anslut i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C-Kabel till USB-granssnittet for skrivbordsladdaren.
» Anslut ndtaggregat till eluttaget.

» Satt 1S540.x eller batteriet i respektive laddningséppning pé skrivbordsladdaren.
Respektive status-LED pa skrivbordsladdaren véxlar fran gront till rott.

Nar 1S540.x eller batteriet dr laddat vaxlar respektive status-LED pa skrivbordsladdaren fran
rott till gront.

P4 1S540.x visar status-LED-lampan laddningsstatus pa displayen.

OBSERVERA
Om 1S540.x och batteriet laddas samtidigt férlangs laddningstiden.

)»MOJLIGA PROBLEM MED ENHETEN

Du hittar information om méjliga problem med enheten och hur du kan dtgérda dem pa
www.isafe-mobile.com/en/support/service under menyvalet "FAQ".

Om du har ytterligare fragor, ta kontakt med reparationstjansten hos i.safe MOBILE GmbH
pa www.isafe-mobile.com/en/support/service

Y UNDERHALL / REPARATION

Enheten har inga delar som anvéndaren kan utféra service pa.
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VARNING
Felaktiga reparationer ger en risk for explosion eller brand, vilket kan leda till d6d eller
allvarliga personskador! Oppna inte enheten eller reparera inte sjélv.
»Ta kontakt med reparatlonstjansten pai.safe MOBILE GmbH pa
www.isaf bile.c: /[support/service om enheten inte fungerar normalt, om

enheten behdover repareras eller om en ersattningsdel behovs.

RETURLEVERANS
Ta kontakt med reparationstjansten pé i.safe MOBILE GmbH pa
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) ATERFORSALJARE

Du hittar din specialiserade aterforséljare ansvarig for ditt land pa
www.isafe-mobile.com/en/contact

YRENGORING

OBSERVERA

Felaktig reng6ring kan skada enheten. Observera foljande nér du gor rent:
» Koppla bort enheten fran eluttaget fore rengéring.

» Ta bort 1S540.x eller batteriet fran skrivbordsladdaren.

» Anvénd inte kemiska medel fér rengéring.

» Rengdr enheten och natadaptern med en mjuk, fuktad antistatisk trasa.

YLAGRING

OBSERVERA

Felaktig lagring kan skada enheten. Férvara enheten vid en fuktighet pa 10 % till 60 % vid
foljande omgivningstemperaturer:

) Upp till en manad: -20 °C till +45 °C (-4 °F till +113 °F)

» Upp till 3 manader: -10 °C till +35 °C (+14 °F till +95 °F)

) Langre tid 4n 3 manader: -10 °C till +25 °C (+14 °F till +77 °F)

) ATERVINNING

OBSERVERA

Ett felaktigt bortskaffande av elektronik, batterier och férpackningsmaterial medfér
risker for miljon. Observera foljande nar du hanterar avfallsartiklar: E
» Sldng INTE batterier tillsammans med hushallsavfall.
» Ta alltid elektronik, batterier och forpackningsmaterial till iampliga insamlingssta-
tioner. P sé& satt hjalper du till att undvika felaktig avfallshantering och framjar atervinning
av material.

Du kan fa ytterligare information fran lokala avfallshanteringsforetag, statliga myndigheter
eller fran det i.safe MOBILE GmbH Service Centre som &r ansvarigt for ditt land eller region
pa www.isafe-mobile.com/en/support/service
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)VARUMARKEN

i.safe MOBILE GmbH och i.safe MOBILE GmbH-logotypen &r varumarken som tillhor
i.safeMOBILE GmbH.

Alla 6vriga varumdrken och upphovsratter tillhor respektive dgare.

HRVATSKI
)PROCITAJTE | RAZUMIJTE UPUTE

ZASTITITE SVOJ ZIVOT | PROCITAJTE RADNI PRIRUCNIK

Ovaj radni priru¢nik dio je uredaja IS-DC540.1. Radni priru¢nik pruza vazne informacije o

sigurnoj uporabi uredaja.

» Prije uporabe uredaja pazljivo procitajte ovaj radni priru¢nik i obratite posebnu paznju na
odlomak ,Sigurnost” i na upozorenja istaknuta simbolom upozorenja.

» Osigurajte da imate pristup ovom radnom priru¢niku kada ga zatrebate. Mozete pronaci
trenutacni radni priru¢nik na www.isaf bile.com/en/support/d load

» Slijedite sve upute navedene na uredaju i na pakiranju.

» Slijedite lokalne sigurnosne propise.

YNAMJENA
1S-DC540.1 je stolni punjac¢ za punjenje i.safe MOBILE 1S540.x i njegove baterije.

Upotrebljavajte uredaj samo prema opisu u ovom radnom priru¢niku. Druga uporaba smatra
se neodgovaraju¢om i moze dovesti do smrti, teskih ozljeda i ostecenja uredaja.

Proizvodac i.safe MOBILE GmbH ne preuzima odgovornost za $tetu nastalu neodgovara-
ju¢om uporabom. Jamstvo je nistavno u slu¢aju neodgovarajuce uporabe.

JAMSTVO

Mozete pronaci uvjete jamstva na na www.isafe-mobile.com/en/support/service

IZJAVA O SUKLADNOSTIEU-A

Mozete pronaci Izjavu o sukladnosti EU-a na kraju ovog radnog priru¢nika ili na
foog hil lan/ +/d load
WWW. C /support/
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)DIJELOVI UREPAJA

1)  usBSUCELJE: Spajanje za i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel.
2) PROSTORZAPUNJENJE BATERIJE

3) PROSTOR ZA PUNJENJE IS540.X

4) LEDZA STATUS IS540.X: Prikaz statusa punjenja 1S540.x.

5) LED ZA STATUS BATERIJE: Prikaz statusa punjenja baterije.

STATUS PUNJENJA

Boje LED Zaruljice za status na stolnom punjacu imaju sljedece znacenje:
» CRVENA: punjenje

» ZELENA: spremnost za rad ili zavrietak punjenja

) SIGURNOST

Pazljivo procitajte odlomak ,Sigurnost” u ovom radnom priru¢niku prije uporabe uredaja.
Ako ne slijedite ove upute ili ako ih ne razumijete, to moze dovesti do smrti, teskih ozljeda i
ostecenja uredaja.

KORISNIK

Samo obucene osobe koje su kvalificirane za uporabnu protueksplozivnih uredaja u
podrug¢jima ugrozenima eksplozijom i koje su procitale i razumjele ovaj radni priru¢nik smiju
upotrebljavati ovaj uredaj.

SIGURNOSNI PROPISI BITNI ZA PROTUEKSPLOZIVNU ZASTITU

» Koristite uredaj samo izvan podrucja ugrozenih eksplozijom.

» Punite samo 1S540.x i njegovu bateriju.

» Koristite samo isporuceni i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel.

» Punite samo na temperaturi okruzenja od 0 °C do +45 °C (od +32 °F do +113 °F).
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DALJNJE SIGURNOSNE NAPOMENE

» Koristite stolni punja¢ samo u suhom unutrasnjem prostoru.

» Ne koristite nikada stolni punjac u blizini zapaljivih ili eksplozivnih tvari.

» Ne koristite stolni punjac u okruzenjima s mnogo prasine, vlage ili prekomjerno visokimiili
niskim temperaturama.

» Ne izlazite stolni punja¢ snaznim magnetskim poljima, kao $to su primjerice polja indukcijskih
pecnica ili mikrovalnih pecnica.

) OPSEG ISPORUKE

Vase pakiranje uredaja sadrzi sljedece:

> 1x15-DC540.1

) 1 x Operating Manual

> 1xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel

) PUNJENJE

OPASNOST
Neodgovarajuca uporaba moze dovesti do smrti ili teskih ozljeda! Koristite uredaj samo izvan
podrugja ugrozenih eksplozijom.
» Spojite i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel u jedinica za napajanje.
» Spojite i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabel s USB suceljem stolnog punjaca.
» Umetnite u jedinica za napajanje u uti¢nicu.
» Umetnite 1S540.x ili bateriju u odgovarajuci prostor za punjenje stolnog punjaca.
Odgovarajuci LED za status na stolnom punja¢u mijenja se iz zelene u crvenu boju.
Nakon $to su 1S540.x ili baterija napunjeni, odgovarajudi LED za status na stolnom punjacu
mijenja se iz crvene u zelenu boju.
Na 1S540.x LED za status na zaslonu pokazuje status punjenja.

NAPOMENA
Istovremeno punjenje 1S540.x i baterije produZuje vrijeme punjenja.

)»MOGUCI PROBLEMI S UREDAJEM

Mozete pronaci informacije o mogucim problemima s uredajem i kako ih rijesiti na
www.isafe-mobile.com/en/support/service pod stavkom izbornika ,FAQ".

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se servisnoj sluzbi tvrtke i.safe MOBILE GmbH na
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) ODRZAVANJE/POPRAVAK

Sam uredaj nema dijelova koji se mogu servisirati.
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UPOZORENJE
Neodgovarajuci popravci predstavljaju opasnost od eksplozije ili pozara, $to moze dovesti do
smrti ili teskih ozljeda! Ne otvarajte uredaj i ne obavljajte sami popravke.
» Obratite se serwsno; sluzbl tvrtke i.safe MOBILE GmbH na
www.isaf il pport/service ako uredaj ne radi pravilno,
ako treba popraviti uredaJ ili ako je potreban zamjenski dio.

POVRATNA DOSTAVA

Obratite se servisnoj sluzbi tvrtke i.safe MOBILE GmbH na
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) MALOPRODAJNI PARTNER

Mozete pronaci stru¢nog maloprodajnog partnera odgovornog za svoju drzavu na
www.isafe-mobile.com/en/contact

> CISCENJE

NAPOMENA

Neodgovarajuce Cis¢enje moze ostetiti uredaj. Uzmite u obzir sljedece za vrijeme cis¢enja:
» Prije ¢i¢enja odvojite uredaj od uti¢nice.

» Izvadite 1S540.x ili bateriju iz stolnog punjaca.

» Ne upotrebljavajte kemijske tvari za cis¢enje.
» Ocistite uredaj i napajanje mekanom, vlaznom antistatickom krpom.

> CUVANJE

NAPOMENA

Neodgovarajuce ¢uvanje moze ostetiti uredaj. Uredaj Cuvajte u prostoru relativne vlaznosti
10 % do 60 % na sljedec¢im sobnim temperaturama:

» Najvise mjesec dana: -20 °C do +45 °C (-4 °F do +113 °F)

» Najvide tri mjeseca: -10 °C do +35 °C (+14 °F do +95 °F)

) Duze od tri mjeseca: -10 °C do +25 °C (+14 °F do +77 °F)

Y RECIKLIRANJE

NAPOMENA

Neodgovarajuce zbrinjavanje elektronickih proizvoda, baterija i materijala za

pakiranje predstavlja opasnost za okolis. Uzmite u obzir sljedece za vrijeme zbrinja-

vanja artikala:

» NE bacajte baterije u ku¢ni otpad.

» Uvijek zbrinite elektronicke proizvode, baterije i materijal za pakiranje na odgovarajuce
tocke za prikupljanje takvog otpada. Tako cete sprijeiti nekontrolirano zbrinjavanje otpada i
potaknuti recikliranje izvora materijala.

150

Mozete dobiti dodatne informacije od regionalnih tvrtki za zbrinjavanje otpada, drzavnih
institucija ili servisnog centra tvrtke i.safe MOBILE GmbH odgovornog za vasu drzavu ili
regiju na www.isaf bile.com/en/support/service

Gsafe MOBILE 71



) ZASTITNI ZNACI

i.safe MOBILE GmbH i i.safe MOBILE GmbH logotip registrirani su zastitni znaci tvrtke
i.safe MOBILE GmbH.

Svi drugi zastitni znaci i sva druga autorska prava vlasnistvo su njihovih vlasnika.

SLOVENSKA
YPRECITAJTE SI APOCHOPTE POKYNY

CHRANTE SVOJ ZIVOT A PRECITAJTE SINAVOD NA OBSLUHU
Tento navod na obsluhuje sti¢astou zariadenia IS-DC540.1. Navod na obsluhu poskytuje
dolezité informacie tykajlce sa bezpe¢ného pouzivania zariadenia.
» Pred pouzitim zariadenia si pozorne preditajte tento navod na obsluhu a mimoriadnu pozor-
nost venujte ¢asti ,Bezpe¢nost” a varovaniam, ktoré st zdéraznené vystraznym symbolom.

» Uistite sa, Ze k tomuto ndvodu na obsluhu mate pristup vzdy, ked'to budete potrebovat.
Aktuélny navod na obsluhu najdete na www.isaf bile.com/: t/d load

» Dodrzujte vietky pokyny uvedené na zariadeni a na obale.
» Dodrzujte miestne bezpecnostné predpisy.

Y URCENE POUZITIE

1S-DC540.1 je stolnd nabijacka na nabijanie i.safe MOBILE 1S540.x a jeho batérie.
Zariadenie pouzivajte iba tak, ako je popisané v tomto navode na obsluhu. Akékolvek iné
pouzitie sa povazuje za nespravne a moze viest k smrti, tazkym zraneniam a poskodeniu zari-
adenia. Vyrobca i.safe MOBILE GmbH neprebera Ziadnu zodpovednost za skody spésobené
nespravnym pouzivanim. V pripade nespravneho pouzitia zaruka zanika.

ZARUKA
Zaru¢né podmienky najdete na www.isaf

pport/service

EU VYHLASENIE O ZHODE
EU vyhlésenie o zhode najdete na konci tohto navodu na obsluhu alebo na

www.isaf bile.com/en/support/d load
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)>PREHLAD ZARIADENIA

1)  USBROZHRANIE: Pripojenie pre USB-C kabel i.safe PROTECTOR 2.0.
2) NABIJACISLOT NA BATERIU

3) NABIJACISLOT NA 1S540.X

4) LED KONTROLKA STAVU IS540.X: Displej na stav nabijania 1S540.x.
5) LED KONTROLKA STAVU BATERIE: Displej na stav nabijania batérie.

STAV NABIJANIA

Farby LED kontrolky stavu na stolnej nabijacke maju nasledovny vyznam:
> CERVENA: Rezim nabijania

» ZELENA: Pohotovostny rezim alebo koniec nabijania

YBEZPECNOST

Pred pouzitim zariadenia si pozorne precitajte cast ,Bezpecnost” v tomto ndvode na obsluhu.
Ak nebudete postupovat podla tychto pokynov alebo im nebudete rozumiet, mohlo by to
viest k smrti, tazkym zraneniam a poskodeniu zariadenia.

POUZIVATEL

Toto zariadenie mozu pouzivat iba vyskoleni pouzivatelia, ktori s kvalifikovani na pouzivanie
zariadeni Ex v oblastiach s nebezpecenstvom vybuchu a ktori si pre¢itali a porozumeli tomuto
navodu na obsluhu.

PREDTYM PLATNE BEZPECNOSTNE PREDPISY

» Zariadenie pouzivajte iba mimo oblasti s nebezpecenstvom vybuchu.

» Nabijajte iba 1S540.x a jeho batériu.

» Pouzivajte iba dodany USB-C kabel i.safe PROTECTOR 2.0.

» Nabijajte iba pri okolitych teplotach od 0 °C do +45 °C (+32 °F do +113 °F).
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DALSIE RADY TYKAJUCE SA BEZPECNOSTI

» Stolnt nabijacku pouzivajte iba v suchych interiéroch.

» Stolnu nabijacku nepouzivajte v blizkosti akychkolvek horlavych alebo vybusnych latok.

» Stolnu nabijacku nepouzivajte v prostrediach s vysokou Uroviiou prachu, vysokou vihkostou
alebo extrémne vysokymi alebo nizkymi teplotami.

» Stolnu nabijac¢ku nevystavujte silnym magnetickym poliam, ako st napriklad polia vyzarované
indukénymi sporakmi alebo mikrovinnymi rdrami.

) ROZSAH DODANIA

Balenie obsahuje nasledovné:

> 1x15-DC540.1

) 1 x Operating Manual

> 1x USB-C kébel i.safe PROTECTOR 2.0

Y NABIJANIE

NEBEZPECENSTVO
Nespravne pouzitie moze mat za nasledok smrt alebo tazké zranenia! Zariadenie pouzivajte iba
mimo oblasti s nebezpecenstvom vybuchu.
» K napéjacej jednotke pripojte USB-C kabel i.safe PROTECTOR 2.0.
» USB-C kabel i.safe PROTECTOR 2.0 pripojte do USB rozhrania na stolnej nabijacke.
» Napajaciu jednotku zapojte do zasuvky.
» 1S540.x alebo batériu vlozte do prislusného nabijacieho slotu na stolnej nabijacke.
Prisludna LED kontrolka stavu na stolnej nabijacke sa zmeni zo zelenej na ¢ervend.
Ked'je 1S540.x alebo batéria nabita, prislusna kontrolka stavu na stolnej nabijacke sa zmeni z
cervenej na zelend.
Na 1S540.x zobrazuje stav nabijania LED kontrolka stavu.

POZNAMKA
Nabijanie 1S540.x a batérie sticasne zvysuje ¢as nabijania.

) MOZNE PROBLEMY SO ZARIADENIM

Informécie o moznych problémoch so zariadenim a o tom, ako ich odstranit, najdete na
www.isafe-mobile.com/en/support/service v polozke ponuky ,FAQ".

Ak mate dalsie otazky, obratte sa na opravarensky servis i.safe MOBILE GmbH na
www.isafi bile.com/en/support/service

YUDRZBA/OPRAVA
Samotné zariadenie neobsahuje Ziadne casti, ktoré by pouzivatel mohol opravit
svojpomocne.
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VYSTRAHA
Pri nespravnej oprave hrozi nebezpecenstvo vybuchu alebo poziaru, ktoré mézu mat za nasle-
dok smrt alebo tazké poranenial Zariadenie neotvérajte ani ho svojpomocne neopravujte.
» Ak zariadenie nefunguje normélne, ak zariadenie vyzaduje opravu alebo ak potrebujete
nahradny diel, kontaktujte opravérensky servis i.safe MOBILE GmbH na
www.isaf bile.com/en/ t/service

PP

VRATENIE ZASIELKY

Kontaktujte opravarensky servis i.safe MOBILE GmbH na
www.isafe-mobile.com/en/support/service

) MALOOBCHODNY PARTNER

Specializovaného maloobchodného partnera zodpovedného za vasu krajinu najdete na
www.isafe-mobile.com/en/contact

) CISTENIE

POZNAMKA

Nespravne ¢istenie moze poskodit zariadenie. Pri ¢isteni nezabudnite na nasledovné:
» Pred cistenim zariadenie odpojte z napéjacej jednotky.

» 1S540.x alebo batériu vyberte zo stolnej nabijacky.

» Na cistenie nepouzivajte chemické prostriedky.

» Zariadenie a napajaci adaptér istite makkou, navlh¢enou antistatickou handrickou.

) SKLADOVANIE

POZNAMKA

Nespravne skladovanie méze poskodit zariadenie. Zariadenie skladujte pri vihkosti
10 % az 60 % pri nasledujucich teplotach okolia:

) Do jedného mesiaca: -20 °C az +45 °C (-4 °F az +113 °F)

» Do 3 mesiacov: -10 °C az 435 °C (+14 °F az +95 °F)

) Viac ako 3 mesiace: -10 °C az +25 °C (+14 °F az +77 °F)

) RECYKLACIA

POZNAMKA

Nespravna likvidacia elektronickych produktov, batérii a obalového materidlu ohro- E

zuje zivotné prostredie. Pri likvidacii predmetov nezabudnite na nasledovné:

» Batérie NEVYHADZUJTE s domécim odpadom.

» Elektronické produkty, batérie a obalovy materiél vzdy likvidujte na vhodnych zbe-
rnych miestach. Tymto sposobom zabranite nekontrolovanej likvidacii odpadu a podporite
recyklovanie materialov.

Dalsie informacie mozete ziskat od regionélnych spolo¢nosti na likvidaciu odpadu, $tatnych
organov alebo servisného strediska spolo¢nosti i.safe MOBILE GmbH Service Centre zodpo-
vedného za vasu krajinu alebo region na www.isafe-mobile.com/en/support/service
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) OCHRANNE ZNAMKY

i.safe MOBILE GmbH a logo i.safe MOBILE GmbH st registrované ochranné znamky spolo¢-
nosti i.safe MOBILE GmbH.

Vsetky ostatné ochranné znamky a autorské prava si majetkom ich prislusnych vlastnikov.

CPNCKK
) MPOYUTAITE U CXBATUTE YMYTCTBO

SAWTUTUTE CBOJ XKUBOT U MPOYUTAJTE YNYTCTBO 3APAA
OBo ynyTCcTBO 3a paj je feo ypehaja IS-DC540.1. YnyTcTBO 3a paj Aaje BaxHe nHGopmauuje
3a 6e36eaHo Kopuwhete ypehaja.
» MNpe kopuwhetba ypehaja, naxmbrBo NpounTajTe 0BO YNyTCTBO 33 Paj 1 obpartute
naky HAPOUNTO Ha ofjesbak ,be3beHOCT 1 yno3opetba Koja Cy obenexeHa cuMbonom
yrnosopetma.

» Ocurypajte aa Bam 0BO yNyTCTBO 3a paj byae ,u,ocrynHo Kaga BaM 3aTpe6a. AKTyenHo
ynyTCTBO 3a paj MoxeTe Hahu Ha www.isaf bile.com/ /d load

Pport
» MpuapxasajTe ce CBMX yNyTCTaBa Koja Cy jaTa Ha ypehajy n ambanaxu.
» MpuapxaBajTe ce NoKanHnx nponuca o 6esbegHocTy.
YHAMEHA
1S-DC540.1 je CTOHM Nyt au 3a Nytetbe i.safe MOBILE 1S540.x v tberose 6atepuje.

Ypehaj kopucTrTe camo Kako je onncaHo y oBoM ynyTcTBY 3a paj. CBaka Apyra ynotpe6a
cMaTpa ce HenpaBUIHOM U MOXE JOBECTY 10 CMPTU, 036U/bHIX NoBpefa n owTehetba
ypehaja.

Mpowussohay i.safe MOBILE GmbH He npey3uma oAroBOpHOCT 3a WTeTe HacTane ycnep
HenpaswunHe ynoTtpe6e. fapaHuymja npecTaje fa Baxkv y Cyvajy HenpaswuiHe ynotpebe.

FTAPAHUWJA
lapaHTHe oapenbe moxeTe npoHahu Ha www.isaf bile.com/en/ t/service

PP

EY U3JABA O YCATJIAWLEHOCTU
EY vnsjasy o ycarnaweHoctv hete Hahn Ha Kpajy osor ynyTcTBa 3a paj unu Ha

www.isaf bile.com/en/support/d
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YNPEMEQR YPEHAJA

1) USBUHTEP®EJC: Mpuksbyuak 3a i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C ka6n..
2) OTBOP3ANYHEHE BATEPUJE

3) OTBOP3ANYHEE IS540.X

4) CTATYCHALED IS540.X: Mpukas ctatyca nytetba 1S540.x.

5) CTATYCHA LED BATEPUJE: Mpukas cTaTyca nytetba 6atepuje.

CTATYCNYBEHA

Boje ctaTycHe LED Ha cToHOM nytbauy umajy cnepehe sHaueme:
> IPBEHA: Pexxum nyrberba

> BEIEHA: MpunpaBHOCT UNu 3aBpLUeTaK Nytetrba

)BE3BEAHOCT

Mpe kopuwhera ypehaja NnaxbrBo npounTajTe ofesbak “besbeaHOCT” oBOTr ynyTCTBa 3a
paa. YKONUKO He noLuTyjeTe oBa ynyTCTBa UM NX He pa3ymeTe, TO MOXe AOBECTU 1O CMPTH,
036ubHUX NoBpeaa n owTehera ypehaja.

KOPUCHMUN

OBaj ypehaj Mory KopncTuTi camo obyUeHr KOPUCHULIM KOjU Cy KBaNNGUKOBaHU 3a ynoTpeby
Ex ypehaja y noTeHUmjanHo eKcnno3nsHUM MNOAPYYj1Ma 1 KOjU Cy NPOYUTANM 1 pa3yMenii 0BO
ynyTCTBO 3a paj.

MPOMUCK O BESBEAHOCTU PENIEBAHTHU 3A EKCMJIO3UBHE MPOCTOPE

» Kopuctute ypehaj camo n3BaH NoTeHLMjaHO €KCMIO3MBHIX MOAPYYja.

» MyHute camo 1S540.x v toerosy 6atepujy.

» Kopuctute camo npunoxen i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C ka6.

» MNyrerbe BpLIMTe caMo Kaaa je Temnepatypa okonvHe o 0 °C o +45 °C (+32 °F fo +113 °F).

@safe MOBILE 77



DBOAATHE BE3BEAHOCHE HAMOMEHE

» KopucTnTe CTOHM NyHay camo Y CyBUM YC/IOBKMA Y 3aTBOPEHOM MPOCTOPY.

» HemojTe KOpUCTUTU CTOHU MyHbay y 6iIM3NHN 3anarbrBUX MU eKCMNO3UBHUX CYNCTaHLK.

» HemojTe KOpUCTUTI CTOHM NMyHay y OKPYKetbliMa Ca MHOTO MpalUyviHe, Biare Uav NpeBrcoknm
VAK NPEHUCKIM TemnepaTypama.

» HemojTe nsnarati CTOHM Nykay jakm MarHeTHUM MoJbliMa Kao LUTO Cy OHU Koje eMUTYjy
VHAYKUMoHe nehn nnn MukpoTanacHe nefHuue.

YCAQPXAJ UCIMOPYKE

Bawe nakoBare ypehaja cagpxu cneaehe:
> 1x15-DC540.1

) 1 x Operating Manual

) 1xi.safe PROTECTOR 2.0 USB-C kabn

)NYHEHE

OMNMACHOCT
HenpasunHa ynotpeba moxe OBECTH 10 CMPTU UM 036UbHIX NoBpefal KopuctuTte ypehaj
CaMo 13BaH NOTEHLMjaNTHO eKCMN03UBHIIX NoapyYja.
» MoexuTe i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C Ka6n Ha jeiuHNLY 3a Hanajarbe.
» MosexwTe i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C ka6n Ha USB nHTepdejc cToHOr nyrava.
» MosexuTe jeanHNLY 3a Hanajatbe Ha yTUUHNLLY.
» CraBute 1S540.x nnu 6atepujy y oarosapajyhn oTBop 3a nyrerbe CTOHOT Mykbava.
Oprosapajyha ctatycHa LED namnuua Ha nytauy merba 60jy ca 3eneHe Ha LpBeHy.
Kapa je 1S540.x HanyreH unn 6atepuja HanyreHa, oarosapajyha ctatycHa LED namnuua Ha
nytauy Metba 60jy ca LipBeHe Ha 3eneHy.
CratycHa LED namnuua Ha ancnnejy 1S540.x npukasyje ctayc nymetba.

HAMOMEHA
McToBpemeHo nymwete 1S540.x 1 6aTepuje npoaysKaBa Bpeme nNyretba.

> MOTYRU NPOBJIEMU CA YPEHAJEM

Nhdopmauuje o moryhum npobnemnma ca ypehajem v Kako fia nx pelunte moxere Hahu Ha
www.isafe-mobile.com/en/support/service nog ctaBkom meHuja ,FAQ".

YKoNMKo nmate 61no KakBa JoaaTHa NuTarba, KoHTakTupajTe i.safe MOBILE GmbH cepBuc 3a

bile.c len/

nonpaske Ha www.isaf pport/service

) OQIPXXABAHSE / MOMPABKA

Cam ypehaj He nocepyje fenose Koju ce Mory cepsucrpaTi.
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YNO3OPEHE
HenpaBuiHe nonpaske JOHOCE PU3NK Off €KCMIO31je U NOXapa, LWTO MOXe J0BECTN 40
CcMpTU nnv 036nsbHUX NoBpepal Hemojte oTBapat ypehaj nnu camn U3BOAUTY NoMNpaBKe.
» KonTakTupajre i.safe MOBILE GmbH cepsuc 3a nonpaske Ha
www.isaf bile.com/en/support/service ykonuko ypehaj He paau HopmanHo,
yKonuko ypehaj Tpeba nonpasuti unv je notpebaH HeKu pesepBHU feo.

MOBPATHA UCMOPYKA
KoHTakTtupajTe i.safe MOBILE GmbH cepsuc 3a nonpaske Ha
www.isafe-mobile.com/en/support/service

Y MANONPOAAJHW NAPTHEP

CnewujannsoBaHor ManonpojajHOr NapTHepa HaAIeXHOT 3a Bally 3eM/by MOXeTe Hahu Ha
www.isafe-mobile.com/en/contact

YYULIREHE

HAMOMEHA

Henpasunto unwhetrbe moxe fosecty fo owTehera ypehaja. Mpunukom unwherba nmajte
Ha ymy cnepehe:

» Uckmbyunte ypehaj us ytnunuue npe unwhera.

» N3Bagute 1IS540.x unu 6atepujy 13 nyrbaya.

» HemojTe KOpUCTUTH XeMujcKa CpeacTBa 3a unwhere.

» Ouncrute ypef)aj n Hal'lajaH:e MEKOM, HaBNa>€HOM aHTUCTAaTUYKOM Kprnom.

) CKNADQUIUTEHE

HAMOMEHA

HenpasunHo cknaguiuterse moxe fosecTtu fo owTehera ypehaja. Yysajre ypehaj Ha
BnaxxHocTn of 10 % Ao 60 % Ha cnefilehium TemnepaTtypama OKonuHe:

> [lo jeaHor meceua: -20 °C fo +45 °C (-4 °F po +113 °F)

> o 3 mecena: -10 °C go +35 °C (+14 °F no +95 °F)

) Mpeko 3 meceua: -10 °C o +25 °C (+14 °F o +77 °F)

Y PELIUKITAXKA

HAMOMEHA

HenpasuiHo ognaratbe enekTpoHCKUX Npon3eopa, 6atepuja unm ambanaxHor

MaTepujana yrpoxasa KUBoTHY cpefuHy. Mpuankom ognaratba npesmeTa umajte

Ha ymy cnepiehe:

» HE 6auajre 6atepuje ca KyhHuM oTnagom. —

» OanaxuTe enekTPOHCKe NPoK3Boae, 6aTepuje 1 ambanaxHu maTepujan yBek Ha
oprosapajyhum cabupHum mectuma. Tako cnpeyaBaTe HEKOHTPONMCAHO OANarame oTrnaja u
noTnoMakeTe peunknaxy MaTepI/IjaﬂHl/lX pecypca.

Gsafe MOBILE 79



[NopaTHe nHdoOpMaLuje MoxeTe 4OOUTY Of pernoHanHux npeayseha 3a oanarare oTnaaa,
Ap>KaBHUX opraHa unv i.safe MOBILE GmbH cepBucHor LieHTpa HafiexXHOr 3a Bally 3eMby
unn pervoH Ha www.isafe-mobile.com/en/support/service

) XXUrosu

i.safe MOBILE GmbH v i.safe MOBILE GmbH norotun cy perucTpoBaHu Xurosv komnasuje
i.safe MOBILE GmbH.

CBV OCTanu Xnrosm 1 ayTopcka npasa Cy BNaCHULITBO HUXOBKX oArosapajyhinx BnacHuka.
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EU - Declaration of Conformity

according to directive 2014/30/EU and 2011/65/EU (2015/863/EU)

The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to
which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data,
directives and standards:

Name & address of the manufacturer in the EU

i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda — Koenigshofen
Germany

Description of the device

Desktop charger / Tischladestation
type / :1S-DC540.1
model / : MDC540A01

Conformity statement 2014/30/EU issued by

Applied harmonized standards

Shenzhen Morlab Com. Technology Co., Ltd.
FL.3, Building A, FeiYang Science Park, No.8
LongChang Road, Block 67, BaoAn District,
Shenzhen, Guangong Province, P. R. China

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Conformity statement 2011/65/EU amending
2015/863/EU issued by

Applied harmonized standards

Shenzhen Morlab Com. Technology Co., Ltd.
FL.1-3, Building A, FeiYang Science Park, No.8
LongChang Road, Block 67, BaoAn District,
Shenzhen, Guangong Province, P. R. China

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017;

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-2:2017;
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-8:2017

CE Marking

Ce

@safe MOBILE
Lauda — Koenigshofen 24.02.2023

b

Dirk Amann
Managing Director
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CONTACT/SERVICE CENTRE

FORFURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT OUR SERVICE CENTRE:
»i.safe MOBILE GmbH, i_Park Tauberfranken 10, 97922 Lauda-Koenigshofen, Germany

P Lo
) supp com

» https://support.isafe-mobile.com
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